
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кустов Тарас Владимирович
Должность: проректор по экономическим и правовым вопросам
Дата подписания: 28.08.2023 11:14:54
Уникальный программный ключ:
0b6d9797905d633a63bf566d2bdcde7240af8832



2 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является: формирование профессиональных 

компетенций, приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области технического 

обслуживания (ТО) медицинских изделий (МИ).  

Слушатель, успешно освоивший программу профессиональной переподготовки и 

прошедший итоговую аттестацию, получает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере технического обслуживания медицинских изделий.  

Прохождение программы переподготовки позволит выполнять должностные 

обязанности в области монтажа и наладки, контроля технического состояния, 

периодического и текущего ТО, ремонта МИ 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1.1: 

слушатель должен: 

знать: 

 основные принципы построения современной МИ; 

 современную нормативно-правовую базу, регламентирующую ТО МИ; 

 этапы и содержание работ по ТО МИ; 

 механизмы практической организации ТО МИ; 

 правила охраны труда и выполнения техники безопасности при ТО МИ; 

 вопросы метрологического обеспечения ТО МИ. 

уметь: 

 выполнять монтаж, ввод в эксплуатацию МИ; 

 использовать нормативно-техническую документацию в профессиональной 

деятельности; 

 оформлять учетно-отчетную документацию; 

 проводить все виды контроля технического состояния МИ; 

 производить ремонт МИ (проверку и оценку технического состояния, поиск 

дефектных узлов, разборку, испытания МИ после ремонта на соответствие требованиям 

эксплуатационных документов). 

 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Техник по 

биотехническим и медицинским аппаратам и системам».  

 Обобщенные трудовые функции  Трудовые 

функции  

 

код  наименование  
уровень 

квалификации  
наименование  код  

уровень  

(подуровень) 

квалификации  

A  Комплексное 

техническое 

обслуживание 

4  Ввод в 

эксплуатацию 

биотехнических и 

A/01.4  4  
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биотехнических 

и медицинских 

аппаратов и 

систем  

медицинских 

аппаратов и систем  

Контроль 

технического 

состояния 

биотехнических и 

медицинских 

аппаратов и систем  

A/02.4  4  

Техническое 

обслуживание  

биотехнических и 

медицинских 

аппаратов и систем  

A/03.4  4  

Текущий ремонт 

биотехнических и 

медицинских 

аппаратов и систем  

A/04.4  4  

B  Сопровождение 

проектирования, 

подготовка к 

производству и 

ремонт 

биотехнических 

и медицинских 

аппаратов и 

систем  

5  Техническая 

поддержка научных 

исследований в 

области создания 

биотехнических и 

медицинских 

аппаратов и систем  

B/01.5  5  

Сопровождение 

проектирования 

биотехнических и 

медицинских 

аппаратов и систем  

B/02.5  5  

Постановка на 

производство  

биотехнических и 

медицинских 

аппаратов и систем  

B/03.5  5  

Капитальный 

ремонт 

биотехнических и 

медицинских 

аппаратов и систем  

B/04.5  5  

 

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение   

К освоению программы повышения квалификации допускаются слушатели, имеющие 

полное среднее профессиональное и/или высшее образование.  

Курс предназначен для специалистов в области ТО МИ.  

Вид деятельности слушателей соответствует трудовой функции соответствующего 

профессионального стандарта.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы профессиональной переподготовки 

Форма обучения – очно-заочная 

Общая трудоемкость программы – 264 академических часа 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, 

дисциплины 

(модуля) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Аудиторные занятия, час. 

СРС, 

час Всего, 

час. 

в том числе 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Общие принципы и методы, основы 

нормативно-законодательной базы, 

техники безопасности, 

метрологического обеспечения 

технического обслуживания 

медицинских изделий 

44 14 12 0 2 30 

2 

Техническое обслуживание групп 

медицинских изделий класса 2а 

потенциального риска применения 

40 5 5 0 0 35 

3 

Техническое обслуживание групп 

медицинских изделий (кроме 

программного обеспечения, 

являющегося медицинским изделием) 

класса 2б потенциального риска 

применения 

50 6 6 0 0 44 

4 

Техническое обслуживание групп 

медицинских изделий класса 3 

потенциального риска применения 

32 5 5 0 0 27 

5 

Практические вопросы осуществления 

технического обслуживания 

медицинских изделий: периодическое 

и внеплановое техническое 

диагностирование, восстановление 

работоспособности, монтаж и наладку 

40 24 4 0 20 16 

6 Подготовка ВР 49 2 2 0 0 47 

Итого: 255 56 34 0 22 199 

Промежуточная аттестация:  

зачёт в устной форме 
5 5 0 0 5 0 

Итоговая аттестация: защита ВР 4 4 0 0 4 0 

Всего: 264 65 34 0 31 199 
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2.2 Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки 

 

№ п/п 

Наименование 

раздела, 

дисциплины 

(модуля) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Аудиторные занятия, час. 

СРС, 

час Всего, 

час. 

в том числе 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Общие принципы и методы, основы 

нормативно-законодательной базы, 

техники безопасности, 

метрологического обеспечения 

технического обслуживания 

медицинских изделий 

44 14 12 0 2 30 

1.1. 
Современная нормативно-

законодательная база в области ТО МИ 
14 4 4 0 0 10 

1.2. Метрологическое обеспечение ТО МИ 14 4 4 0 0 10 

1.3. 
Виды измерений и испытаний для 

контроля безопасной эксплуатации МИ 
16 6 4 0 2 10 

2 

Техническое обслуживание 

следующих групп медицинских 

изделий класса 2а потенциального 

риска применения 

40 5 5 0 0 35 

2.1. Ортопедические медицинские изделия 2 0 0 0 0 2 

2.2. 
Гастроэнтерологические медицинские 

изделия 
2 0 0 0 0 2 

2.3. 
Реабилитационные и адаптированные 

для инвалидов медицинские изделия 
2 0 0 0 0 2 

2.4. 

Медицинские изделия для 

пластической хирургии, дерматологии 

и косметологии 

2 0 0 0 0 2 

2.5. 
Вспомогательные и общебольничные 

медицинские изделия 
2 0 0 0 0 2 

2.6. 
Стоматологические медицинские 

изделия 
2 0 0 0 0 2 

2.7. 
Анестезиологические и респираторные 

медицинские изделия  
4 1 1 0 0 3 

2.8. Нейрологические медицинские изделия 2 0 0 0 0 2 

2.9. 
Сердечно-сосудистые медицинские 

изделия 
3 1 1 0 0 2 

2.10. 
Офтальмологические медицинские 

изделия 
2 0 0 0 0 2 
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№ п/п 

Наименование 

раздела, 

дисциплины 

(модуля) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Аудиторные занятия, час. 

СРС, 

час Всего, 

час. 

в том числе 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.11. 
Медицинские изделия для 

оториноларингологии 
2 0 0 0 0 2 

2.12 
Физиотерапевтические медицинские 

изделия 
3 1 1 0 0 2 

2.13 
Медицинские изделия для in vitro 

диагностики  
2 0 0 0 0 2 

2.14 
Медицинские изделия для акушерства и 

гинекологии 
2 0 0 0 0 2 

2.15 Урологические медицинские изделия 2 0 0 0 0 2 

2.16 

Радиологические медицинские изделия 

(в части оборудования для 

ультразвукового исследования) 

3 1 1 0 0 2 

2.17 

Радиологические медицинские изделия 

(в части оборудования для магнитно-

резонансной томографии) 

3 1 1 0 0 2 

3 

Техническое обслуживание групп 

медицинских изделий (кроме 

программного обеспечения, 

являющегося медицинским 

изделием)) класса 2б потенциального 

риска применения 

50 6 6 0 0 44 

3.1 
Хирургические инструменты, системы 

и сопутствующие медицинские изделия 
2 0 0 0 0 2 

3.2 

Медицинские изделия для 

пластической хирургии, дерматологии 

и косметологии 

2 0 0 0 0 2 

3.3 
Сердечно-сосудистые медицинские 

изделия  
3 0 0 0 0 3 

3.4 

Медицинские изделия для 

манипуляций, восстановления тканей, 

органов человека 

2 0 0 0 0 2 

3.5 
Офтальмологические медицинские 

изделия 
2 0 0 0 0 2 

3.6 
Физиотерапевтические медицинские 

изделия 
3 0 0 0 0 3 

3.7 
Медицинские изделия для акушерства и 

гинекологии 
3 0 0 0 0 3 
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№ п/п 

Наименование 

раздела, 

дисциплины 

(модуля) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Аудиторные занятия, час. 

СРС, 

час Всего, 

час. 

в том числе 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.8 
Анестезиологические и респираторные 

медицинские изделия 
5 1 1 0 0 4 

3.9 

Радиологические медицинские изделия 

(в части оборудования для 

ультразвукового исследования) 

4 1 1 0 0 3 

3.10 

Радиологические медицинские изделия 

(в части гамма-диагностического, 

гамма-терапевтического оборудования 

и эмиссионной томографии) 

4 1 1 0 0 3 

3.11 

Радиологические медицинские изделия 

(в части оборудования для магнитно-

резонансной томографии) 

5 1 1 0 0 4 

3.12 

Радиологические медицинские изделия 

(в части оборудования для 

рентгенотерапии) 

4 1 1 0 0 3 

3.13 

Радиологические медицинские изделия 

(в части рентгеновского оборудования 

для компьютерной томографии и 

ангиографии) 

4 1 1 0 0 3 

3.14 

Радиологические медицинские изделия 

(в части оборудования для 

рентгенографии и рентгеноскопии) 

3 0 0 0 0 3 

3.15 Урологические медицинские изделия 2 0 0 0 0 2 

3.16 
Медицинские изделия, 

предназначенные для афереза 
2 0 0 0 0 2 

4 

Техническое обслуживание групп 

медицинских изделий класса 3 

потенциального риска применения 

32 5 5 0 0 27 

4.1 Урологические медицинские изделия 16 2 2 0 0 14 

4.2 
Медицинские изделия, 

предназначенные для афереза 
16 3 3 0 0 13 

5 

Практические вопросы 

осуществления технического 

обслуживания медицинских 

изделий: монтаж и наладка, 

контроль технического состояния, 

периодическое и текущее 

техническое обслуживание, ремонт 

40 24 4 0 20 16 
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№ п/п 

Наименование 

раздела, 

дисциплины 

(модуля) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Аудиторные занятия, час. 

СРС, 

час Всего, 

час. 

в том числе 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1 
Монтаж и наладка медицинских 

изделий 
11 7 2 0 5 4 

5.2 
Групповые маршрутные карты 

технического обслуживания МИ 
9 5 0 0 5 4 

5.3 Контроль технического состояния МИ 10 6 1 0 5 4 

5.4 Ремонт МИ 10 6 1 0 5 4 

6 Подготовка ВР 49 2 2 0 0 47 

Итого: 255 56 34 0 22 199 

Промежуточная аттестация:  

зачет в устной форме 
5 5 0 0 5 0 

Итоговая аттестация: защита ВР 4 4 0 0 4 0 

Всего: 264 65 34 0 31 199 
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2.3. Рабочая программа по разделам (дисциплинам, модулям) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ, ОСНОВЫ НОРМАТИВНО-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

медицинских изделий 

1.1. Современная нормативно-законодательная база в области ТО МИ 

Понятие МИ и медицинских изделий (МИ). Рынок МИ в России и за рубежом, 

влияние МИ на качество медицинских услуг. Профессиональные стандарты специалистов 

медико-технического профиля. Лицензирование деятельности по ТО МИ. Новые 

нормативные документы в сфере ТО МИ. 

1.2. Метрологическое обеспечение ТО МИ 

Основные правовые акты РФ в области метрологии. Разрешительные, нормативно-

технические документы на МИ. Универсальные методики поверки метрологических 

характеристик приборов функциональной диагностики. Основные средства измерений для 

определения технических характеристик: приборов функциональной диагностики, 

физиотерапевтических аппаратов, дефибрилляторов, УЗИ аппаратов, излучающего 

оборудования. Основные средства проверки характеристик безопасности медицинских 

изделий. 

1.3. Виды измерений и испытаний для контроля безопасной эксплуатации МИ 

Необходимость проведения измерений и испытаний для контроля безопасной 

эксплуатации МИ, не являющихся СИМН. Безопасная эксплуатация МИ, не являющихся 

СИМН. Обоснование проведения измерений и испытаний для контроля безопасной 

эксплуатации МИ, не являющихся СИМН, с точки зрения нормативно-технической 

документации 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ КЛАССА 2А ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА 

ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Ортопедические медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы ортопедических медицинских 

изделий. 

2.2. Гастроэнтерологические медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы гастроэнтерологического 

медицинского оборудования. 

2.3. Реабилитационные и адаптированные для инвалидов медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы реабилитационных и 

адаптированных для инвалидов медицинских изделий. 
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2.4. Медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и 

косметологии  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделия для 

пластической хирургии, дерматологии и косметологии класса 2а потенциального риска 

применения. 

2.5. Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия  

Виды стерилизации и их техническое оснащение. Задачи централизованного 

стерилизационного отделения (ЦСО). Требования к помещениям и оборудованию ЦСО. 

Особенности стерилизации в разных службах ЦСО. Технические оснащение ТО, наиболее 

часто встречающиеся отказы медицинской мебели, групповая маршрутная карта. 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение 

ТО, наиболее часто встречающиеся отказы вспомогательных и общебольничных 

медицинских изделий.                          

2.6. Стоматологические медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы приборов, аппаратов, оборудования 

и инструментов для стоматологии. Поршневые, ротационные стоматологические 

компрессоры. Выбор, закупка и размещение компрессоров. Размещение пневмосистемы. 

Эксплуатация, ТО компрессоров. Устройства фиксации рабочих инструментов в 

наконечнике. Устройства подсветки рабочего поля. Системы охлаждения. Зубчатые 

передачи. Турбинные, микромоторные стоматологические наконечники. Микромоторные 

наконечники со встроенным приводом. Специальные стоматологические наконечники. 

Микромоторы для наконечников. Основные правила эксплуатации, ТО стоматологических 

наконечников. 

2.7. Анестезиологические и респираторные медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы анестезиологических и 

респираторных медицинских изделий класса 2а потенциального риска применения 

(мониторы, системы мониторирования анестезиологические, респираторные).  

2.8. Нейрологические медицинские изделий  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы нейрологических медицинских 

изделий. 

2.9. Сердечно-сосудистые медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы сердечно-сосудистых медицинских 

изделий класса 2а потенциального риска применения. 

2.10. Офтальмологические медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы офтальмологических медицинских 

изделий класса 2а потенциального риска применения. 
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2.11. Медицинские изделия для оториноларингологии  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий для 

оториноларингологии. 

2.12. Физиотерапевтические медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы физиотерапевтических медицинских 

изделий класса 2а потенциального риска применения. 

2.13. Медицинские изделия для in vitro диагностики  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий для для in vitro 

диагностики. 

2.14. Медицинские изделия для акушерства и гинекологии  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий для 

акушерства и гинекологии класса 2а потенциального риска применения. 

2.15. Урологические медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы урологических медицинских 

изделий класса 2а потенциального риска применения. 

2.16. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для 

ультразвукового исследования) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий оборудования 

для ультразвуковых исследований класса 2а потенциального риска применения. 

2.17. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для магнитно-

резонансной томографии) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы радиологических медицинских 

изделий в части оборудования магнитно-резонансной томографии класса 2а 

потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУПП МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ КЛАССА 2Б ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Хирургические инструменты, системы и сопутствующие медицинские изделия 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы хирургических инструментов, 

систем и сопутствующих медицинские изделия. 

3.2. Медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и 

косметологии  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделия для 
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пластической хирургии, дерматологии и косметологии класса 2б потенциального риска 

применения. 

3.3. Сердечно-сосудистые медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы сердечно-сосудистых медицинских 

изделий класса 2б потенциального риска применения. 

3.4. Медицинские изделия для манипуляций, восстановления тканей, органов 

человека  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий для 

манипуляций, восстановления тканей, органов человека. 

3.5. Офтальмологические медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы офтальмологических медицинских 

изделий класса 2б потенциального риска применения. 

3.6. Физиотерапевтические медицинские изделия  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы физиотерапевтических медицинских 

изделий класса 2б потенциального риска применения. 

3.7. Медицинские изделия для акушерства и гинекологии  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий для 

акушерства и гинекологии класса 2б потенциального риска применения. 

3.8. Анестезиологические и респираторные медицинские изделия  

Анатомия и физиология дыхания. Общая информация об аппаратуре респираторной 

поддержки. Аппараты ИВЛ. Наркозно-дыхательные аппараты. Режимы искусственной 

вентиляции легких. Необходимое оборудование, инструменты и материалы. Особенности 

измерения потоков и объемов. Типичные неисправности НДА. Особенности программного 

обеспечения НДА. ТО оборудования. Контроль технического состояния дефибриляторов. 

3.9. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для 

ультразвукового исследования) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий оборудования 

для ультразвуковых исследований класса 2б потенциального риска применения. 

3.10. Радиологические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, 

гамма-терапевтического оборудования и эмиссионной томографии) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы радиологических медицинских 

изделий в части гамма-диагностического, гамма-терапевтического оборудования и 

эмиссионной томографии. 

3.11. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для магнитно-

резонансной томографии) 
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Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы радиологических медицинских 

изделий в части оборудования магнитно-резонансной томографии класса 2б 

потенциального риска применения. 

3.12. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для 

рентгенотерапии)  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы оборудования для рентгенотерапии. 

3.13. Радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования 

для компьютерной томографии и ангиографии) 

Нормативно-законодательная база в сфере обращения рентгеновских компьютерных 

томографов (РКТ) и ангиографов. Требования к сети питания и заземлению РКТ. Блок-

схема РКТ. Блок-схема ангиографа. ТО, калибровка РКТ и ангиографов. Диагностика РКТ, 

особенности поиска неисправностей. Диагностика ангиографов, особенности поиска 

неисправностей Метрологическое обеспечение, контроль эксплуатационных параметров и 

эффективных доз облучения. 

3.14. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для 

рентгенографии и рентгеноскопии) 

Действующие законы и нормативные документы. Проекты размещения 

оборудования в рентгеновском отделении. Требования к сети питания и заземлению 

рентгеновских аппаратов. Принцип работы рентгеновского аппарата. Специфические 

особенности аппаратного ремонта рентгенодиагностических систем.  Контроль 

эксплуатационных параметров рентгенодиагностических систем. Контроль эффективных 

доз облучения пациентов. Физические основы микрофокусной рентгенографии. 

Технические средства микрофокусной рентгенографии в медицинской диагностике. 

Технологии, просвечивающая способность, радиационная нагрузка микрофокусной 

рентгенографии. 

3.15. Урологические медицинские изделия 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы урологических медицинских 

изделий класса 2б потенциального риска применения.  

3.16. Медицинские изделия, предназначенные для афереза 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий, 

предназначенных для афереза класса 2б потенциального риска применения.  

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУПП МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ КЛАССА 3 ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ  

4.1. Урологические медицинские изделия 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы урологических медицинских 

изделий класса 3 потенциального риска применения.  
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4.2. Медицинские изделия, предназначенные для афереза 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические 

оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий, 

предназначенных для афереза класса 3 потенциального риска применения.  

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ: МОНТАЖ И 

НАЛАДКА, КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ПЕРИОДИЧЕСКОЕ И 

ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ. 

5.1. Монтаж и наладка медицинских изделий 

Монтажи и демонтажи медицинских изделий, нормативная база. Монтаж систем 

медгазоснабжения. Монтаж паровых стерилизаторов. Монтаж рентгеновского 

оборудования. 

5.2. Групповые маршрутные карты технического обслуживания МИ 

 Групповые маршрутные карты технического обслуживания: паровые 

стерилизаторы и кипятильники, стоматологическое оборудование, наркозно-дыхательная 

аппаратура, дистилляторы и аквадистилляторы, медицинские светильники и операционные 

столы отсасыватели , фотометры, лазерные установки, лабораторные измерительные 

приборы, физиотерапевтическая аппаратура, аппаратура функциональной диагностики, 

рентгеновская аппаратура, воздушные стерилизаторы и термостаты, системы 

медгазоснабжения.  

5.3. Контроль технического состояния МИ 

Контроль и учет технического состояния МИ.  Типовой перечень операций 

основных видов контроля технического состояния МИ: аппараты и оборудование для 

травматологии и механотерапии; аптечное оборудование; бальнеологическое и 

водолечебное оборудование; дезинфекционное оборудование; оборудование для клинико-

диагностических лабораторий; медицинская мебель, наркозно - дыхательные и 

реанимационные аппараты, приборы; аппараты и оборудование для акушерства, 

гинекологии и неонатологии; приборы, аппараты и оборудование для офтальмологии; 

приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии; приборы, аппараты и оборудование 

для функциональной диагностики; лазерные приборы, аппараты и оборудования; приборы, 

аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии; приборы, аппараты, 

оборудования для хирургии и нейрохирургии; эндоскопическое оборудование. 

5.4. Ремонт МИ 

Текущий ремонт МИ. Наиболее часто встречающиеся отказы МИ и способы их 

устранения, техническое оснащения ремонта МИ: аппараты и оборудование для 

травматологии и механотерапии; аптечное оборудование; бальнеологическое и 

водолечебное оборудование; дезинфекционное оборудование; оборудование для клинико-

диагностических лабораторий; медицинская мебель, наркозно - дыхательные и 

реанимационные аппараты, приборы; аппараты и оборудование для акушерства, 

гинекологии и неонатологии; приборы, аппараты и оборудование для офтальмологии; 

приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии; приборы, аппараты и оборудование 
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для функциональной диагностики; лазерные приборы, аппараты и оборудования; приборы, 

аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии; приборы, аппараты, 

оборудования для хирургии и нейрохирургии; эндоскопическое оборудование. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: зачет в устной форме (5 часов) 

Подготовка ВР (49 часов) 

Итоговая аттестация: Защита выпускной работы (4 часа) 

2.4. Перечень практических занятий  

Номер темы Наименование практического занятия Трудоемкость, 

час. 

1.3. 
Виды измерений и испытаний для контроля 

безопасной эксплуатации МИ 
2 

5.1. Монтаж и наладка медицинских изделий 6 

5.2. 
Групповые маршрутные карты технического обслуживания 

МИ 
12 

5.3. Контроль технического состояния МИ 12 

5.4. Ремонт МИ 12 

Итого  44 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия 

Наименование  

специализированных 

учебных помещений 

 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Учебная аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска 

Учебная аудитория Практика Программно-аппаратный комплекс «Biopac» 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. Кореневский Н. А., Юлдашев З. М. Приборы, аппараты, системы и комплексы 

медицинского назначения: учеб. пособие для вузов. Старый Оскол : ТНТ, 2021г.,  312 с. 

2. Техническое обслуживание медицинских изделий (методические и практические 

вопросы): учеб. пособие / под общ. ред. Г. Н. Пахарькова. СПб.: Изд-во «ЭЛМОР», 2015, ч. 

1 – ч. 3. 

3. Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. Эксплуатация и ремонт биотехнических 

систем медицинского назначения: учеб. пособие для вузов по направлению "Биотехн. и мед. 

аппараты и системы". Старый Оскол : ТНТ, 2019., 432 с.  

4. Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских 

изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с 

низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и 

признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» 

5.  ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные 

положения. М.: ИПК Издательство стандартов, 2019 

6. ГОСТ Р 58450-2019 Изделия медицинские с измерительными функциями. Контроль 

состояния. М., 2019 

7. ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования 

для государственных закупок. М., 2017 

  

3.3. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав из числа 

докторов и кандидатов технических наук различных кафедр СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 

высококвалифицированных специалистов-практиков из ведущих предприятий и 

учреждений Санкт-Петербурга, активно работающих на медико-техническом рынке РФ. 

3.4 Календарный учебный график 

Календарный учебный график формируется до начала обучения и утверждается 

отдельным распоряжением. 

https://glavkniga.su/book/412005
https://glavkniga.su/book/412005
https://docs.cntd.ru/document/727251270#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/727251270#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/727251270#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/727251270#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/727251270#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/565820327#64U0IK
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией на 

основе защиты ВР. К выполнению и защите ВР допускаются слушатели прошедшие 

промежуточную аттестацию в виде дифференцированного зачета с оценками «аттестован» 

/ «не аттестован». Зачет проводится в устной форме. Слушатель считается аттестованным, 

если дал правильные ответы на 80% вопросов, заданных ему во время аттестации. 

Слушатель считается не аттестованным, если дал правильные ответы менее чем на 80% 

вопросов, заданных ему во время аттестации. Перечень вопросов, выносимых на зачет, 

приведен в приложении А. 

 Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной работы (ВР). ВР 

представляет собой логически завершенную разработку, направленную на решение задачи 

в соответствии с программой обучения, обладающую внутренним единством составных 

элементов. 

Тематика ВР должна соответствовать специфике подготовки, быть актуальной, 

отвечать современному состоянию науки, техники и технологии. Слушателю 

предоставляется право выбора темы ВР по согласованию с преподавателем. Сроки 

выполнения ВР регламентируются графиком реализации программы. 

Для подготовки ВР слушателю назначается руководитель из числа преподавателей. 

Порядок выполнения ВР, правила оформления, образцы титульных листов и бланков 

задания регламентируются «Требованиями к оформлению ВР», принятыми в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

На защите ВР слушатель должен показать глубокие знания проблематики, 

самостоятельность и оригинальность мышления, навыки ведения дискуссий, изложений и 

защиты своей точки зрения связанной с темой ВР.  

ВР оценивается по следующим параметрам: содержание и оформление работы, 

полнота охвата исследуемой проблемы, глубина анализа и умение методически грамотно 

выносить на защиту материалы ВР. Результаты защиты ВР определяются оценками 

«Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». Оценки 

«Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» означают успешную защиту ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




