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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Программа предназначена для повышения квалификации специалистов, 

занимающихся техническим обслуживанием (ТО) приборов, аппаратов, оборудования и 

инструментов для стоматологии - с целью качественного изменения следующих основных 

профессиональных компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности (в рамках имеющейся у них квалификации):   

 способность осуществлять монтаж и наладку приборов, аппаратов, 

оборудования и инструментов для стоматологии; 

 способность осуществлять контроль технического состояния (в т.ч. 

инструментальный контроль технических характеристик) приборов, аппаратов, 

оборудования и инструментов для стоматологии; 

 способность осуществлять периодическое и текущее техническое обслуживание 

приборов, аппаратов, оборудования и инструментов для стоматологии; 

 способность осуществлять ремонт приборов, аппаратов, оборудования и 

инструментов для стоматологии. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

слушатель должен знать:  

 этапы и содержание работ по ТО приборов, аппаратов, оборудования и 

инструментов для стоматологии; 

 правила охраны труда и выполнения техники безопасности при ТО приборов, 

аппаратов, оборудования и инструментов для стоматологии; 

 вопросы инструментального контроля технических характеристик приборов, 

аппаратов, оборудования и инструментов для стоматологии. 

слушатель должен уметь:  

 выполнять монтаж, ввод в эксплуатацию приборов, аппаратов, оборудования и 

инструментов для стоматологии; 

 использовать нормативно-техническую документацию приборов, аппаратов, 

оборудования и инструментов для стоматологии; 

 оформлять учетно-отчетную документацию при осуществлении приборов, 

аппаратов, оборудования и инструментов для стоматологии; 



 

 

 проводить все виды контроля, в т.ч. инструментального, технического 

состояния приборов, аппаратов, оборудования и инструментов для стоматологии; 

 производить ремонт приборов, аппаратов, оборудования и инструментов для 

стоматологии (проверку и оценку технического состояния, поиск дефектных узлов, 

разборка, испытания приборов, аппаратов, оборудования и инструментов для 

стоматологии после ремонта на соответствие требованиям эксплуатационных 

документов). 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Техник по 

биотехническим и медицинским аппаратам и системам».  

 

Профессиональный 

стандарт 
Уровень квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Техник по биотехническим 

и медицинским аппаратам и 

системам 

4 

Комплексное техническое 

обслуживание 

биотехнических и 

медицинских аппаратов и 

систем 

5 

Сопровождение 

проектирования, 

подготовка к производству 

и ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и 

систем 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы повышения квалификации «Техническое обслуживание 

приборов, аппаратов, оборудования и инструментов для стоматологии» допускаются лица, 

имеющие высшее и/или среднее профессиональное (техническое) образование. Вид 

деятельности слушателей и уровень их квалификации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ №776н от 9 ноября 2017года), требованиям ФГОС по 

направлению по направлению подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и 

технологии (уровень бакалавриата)» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 216 от 12 марта 2015 г.), ФГОС по направлению по 

направлению подготовки «12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем» (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1585).  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации «Техническое 

обслуживание стоматологических медицинских изделий» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 раздела, 

дисциплины 

(модуля) 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Аудиторные занятия, час. СРС, 

час Всего

, час. 

в том числе 

Лекц

ии 

лабор. 

работы 

практ. 

занятия, 

семинар

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация стоматологических 

кабинетов 

13 4 4 0 0 9 

2 Стоматологические компрессоры 6 2 2 0 0 4 

3 Стоматологические установки 8 4 2 0 2 4 

4 Стоматологические наконечники 8 2 2 0 0 6 

5 Рентгеновское стоматологическое 

оборудование. Ортопантомографы и 

конусно-лучевые томографы 

14 6 6 0 0 8 

6 Стерилизационное и 

дезинфекционное оборудование 

10 2 2 0 0 8 

7 Зуботехническое оборудование 11 1 1 0 0 10 

Итого: 70 21 19 0 2 49 

Итоговая аттестация: зачет 2 2 0 0 2 0 

Всего: 72 23 19 0 4 49 

  

Примечание: вид итоговой аттестации по программам повышения квалификации: зачет 

(оценка по двухбалльной шкале: «аттестован/не аттестован» 

 

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Техническое обслуживание стоматологических медицинских изделий» 

№ 

п/п 

Наименование  раздела, 

дисциплины (модуля)  

и тем 

Т
р
у
д
о
ем

ко
ст

ь,
 

ч
ас

 

Всего, 

час. 

В том числе СРС, 

час Лекци

и 

лабор

аторн

ые 

работ

ы 

практ

. 

Занят

ия, 

семин

ары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация стоматологических 

кабинетов 

13 4 4 0 0 9 

1.1 Помещения кабинетов 3 1 1 0 0 2 

1.2 Инженерные коммуникации 3 1 1 0 0 2 

1.3 Оснащенность и мебель кабинетов 3 1 1 0 0 2 

1.4 Документация кабинетов 4 1 1 0 0 3 

2 Стоматологические компрессоры 6 2 2 0 0 4 



 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела, 

дисциплины (модуля)  

и тем 

Т
р
у
д
о
ем

ко
ст

ь,
 

ч
ас

 

Всего, 

час. 

В том числе СРС, 

час Лекци

и 

лабор

аторн

ые 

работ

ы 

практ

. 

Занят

ия, 

семин

ары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Поршневые компрессоры 1,5 0,5 0,5 0 0 1 

2.2 Винтовые компрессоры 1,5 0,5 0,5 0 0 1 

2.3 Пневматические проводящие системы 1,5 0,5 0,5 0 0 1 

2.4 Шумопоглощающие кожухи, 

эксплуатация и техническое 

обслуживание компрессоров 

1,5 0,5 0,5 0 0 1 

3 Стоматологические установки 8 4 2 0 2 4 

3.1 Состав стоматологической установки 2 1 0,5 0 0,5 1 

3.2 Блок врача, блок управления, 

гидроблок 

2 1 0,5 0 0,5 1 

3.3 Стоматологические бормашины 2 1 0,5 0 0,5 1 

3.4 Техническое обслуживание 

стоматологических установок 

2 1 0,5 0 0,5 1 

4 Стоматологические наконечники 8 2 2 0 0 6 

4.1 Фиксаторы стоматологических 

наконечников 

2 0,5 0,5 0 0 1,5 

4.2 Устройства подсветки и системы 

охлаждения 

2 0,5 0,5 0 0 1,5 

4.3 Турбинные и микромоторные 

наконечники 

2 0,5 0,5 0 0 1,5 

4.4 Эксплуатация наконечников 2 0,5 0,5 0 0 1,5 

5 Рентгеновское стоматологическое 

оборудование. Ортопантомографы и 

конусно-лучевые томографы 

14 6 6 0 0 8 

5.1 Физические основы рентгенографии. 

Особенности рентгенографии в 

стоматологии 

3,5 1,5 1,5 0 0 2 

5.2 Источники и приемники 

рентгеновского излучения в 

стоматологии 

3,5 1,5 1,5 0 0 2 

5.3 Микрофокусная рентгенография в 

стоматологии 

3 1 1 0 0 2 

5.4 Ортопантомографы и конусно-лучевые 

томографы 

4 2 2 0 0 2 

6 Стерилизационное и 

дезинфекционное оборудование 

10 2 2 0 0 8 

6.1 Дезинфекция кабинета и воздуха 2,5 0,5 0,5 0 0 2 

6.2 Обезвреживание отходов 2,5 0,5 0,5 0 0 2 

6.3 Стерилизационное оборудование 2,5 0,5 0,5 0 0 2 

6.4 Дезинфекция, очистка и стерилизация 

рабочих инструментов и наконечников 

2,5 0,5 0,5 0 0 2 

7 Зуботехническое оборудование 11 1 1 0 0 10 

7.1 Технология изготовления зубных 1 0 0 0 0 1 



 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела, 

дисциплины (модуля)  

и тем 

Т
р
у
д
о
ем

ко
ст

ь,
 

ч
ас

 

Всего, 

час. 

В том числе СРС, 

час Лекци

и 

лабор

аторн

ые 

работ

ы 

практ

. 

Занят

ия, 

семин

ары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

протезов – применение сплавов, 

пластмасс, керамики, фарфора 

7.2 Несъемные протезы и технология их 

изготовления 

3,5 0,5 0,5 0 0 3 

7.3 Съемные протезы и технология их 

изготовления 

3,5 0,5 0,5 0 0 3 

7.4 Изготовление ортодонтических 

аппаратов 

3 0 0 0 0 3 

Итого: 70 21 19 0 2 49 

Итоговая  аттестация: зачет 2 2 0 0 2 0 

Всего:  72 23 19 0 4 49 

 

2.3. Рабочие программы по разделам 

1. Организация стоматологических кабинетов – 13 часов 

1.1. Помещения кабинетов 

Места возможного расположения СЛПУ, в т.ч. физиотерапевтических кабинетов, 

стерилизационных, компрессорных.  

Требования к кабинету (набор помещений, площадь помещений). Габариты 

установки оборудования. Покрытие поверхностей кабинета. Освещение (в т.ч. 

естественное, окна с жалюзями), бактерицидные лампы. Отопление, вентиляция, 

кондиционирование. Нагревательные приборы. Замена фильтров. Местные отсосы. 

1.2. Инженерные коммуникации 

Требования по инженерным коммуникациям. Архитектурные решения. 

Сантехническое оборудование. Снабжение стоматологических установок (СУ) водой и ее 

отведение (канализация). Снабжение электроэнергией. Внешние соединения. 

1.3. Оснащенность и мебель кабинетов  

Мебель кабинета и других помещений. Мебельные модули. Гигиенические и 

эргономические требования. Оснащенность различных кабинетов СЛПУ – общей 

практики, терапии, хирургических, ортопедии, ортодонтии, физиотерапии, 

функциональной диагностики, стерилизационных. Особенности контракта на 

приобретение стоматологических изделий для СЛПУ. 

1.4. Документация кабинетов 



 

 

Требования по наличию документации в кабинете: санитарно-

эпидемиологическому заключению, лицензии, документам по медтехнике, документам по 

используемым медицинским технологиям, документам по медгазам, санэпидзаключения 

по материалам для внутренней отделки. 

2. Стоматологические компрессора – 6 часов 

2.1. Поршневые компрессоры 

Особенности стоматологических компрессоров.  

Поршневые стоматологические компрессоры, принцип действия, разновидности, 

тепловой режим, достоинства и недостатки поршневых компрессоров, особенности 

работы реальных поршневых компрессоров. 

2.2. Винтовые компрессоры 

Ротационные стоматологические компрессоры, принцип действия. Пластинчатые 

ротационные компрессоры, винтовые ротационные компрессоры. Роль масла в винтовом 

компрессоре. Достоинства и недостатки винтовых компрессоров. 

2.3. Пневматические проводящие системы 

Размещение пневмосистемы. Схемы размещения пневмосистем. Установка 

компрессора. Прокладка воздухопроводов. Арматура воздухопроводов. Ввод в 

эксплуатацию воздухопроводов. Снабжение СУ сжатым воздухом. 

2.4. Шумопоглощающие кожухи, эксплуатация и техническое обслуживание 

компрессоров 

Шумопоглощающий кожух. Фирменные шумопоглощающие кожухи. 

Самостоятельное изготовление шумопоглощающего кожуха. 

Эксплуатация компрессоров. Обслуживающий и ответственный персонал. 

Эксплуатационная документация. Первый пуск компрессора. Текущая эксплуатация 

компрессора и аварийные ситуации. 

Техническое обслуживание компрессоров. Требования к техническому 

обслуживанию. Пример проведения технического обслуживания. Обобщенные 

регламенты технического обслуживания. Ремонт компрессоров. 

3. Стоматологические установки – 8 часов 

3.1. Состав стоматологической установки 

Состав стоматологической установки. Общие требования к стоматологическим 

установкам. Классификация стоматологических установок. Требования к выбору 

установки. 

3.2. Блок врача, блок управления, гидроблок 



 

 

Блок врача. Привод (рукава и шланги). Устройство гибкого рукава. Устройство 

воздушных шлангов. Соединения с приводом. Непосредственное соединение. Соединение 

через переходник. Соединение через быстросъемный соединитель. 

3.3. Стоматологические бормашины 

Стоматологические бормашины. Классификация бормашин. Безрукавные 

бормашины. Электрические микромоторы – щеточные, бесщеточные. Пневматические 

микромоторы. Пневматические бормашины. Системы управления пневматическими 

бормашинами. Системы смазки для пневматических бормашин. 

Блок управления. Педаль врача. 

Гидроблок. Стоматологические плевательницы. Стоматологические отсасыватели 

– слюноотсосы и пылесосы. Стоматологические пистолеты. 

Осветительный блок. Пульт ассистента.  

3.4. Техническое обслуживание стоматологических установок 

Основные требования к обороту стоматологических установок. Эксплуатация 

стоматологических установок медицинским персоналом. Модернизация установки. 

Монтаж стоматологических установок. 

Техническое обслуживание стоматологических установок. Неисправности 

стоматологических установок. Ремонт гибкого рукава. Ремонтные операции, 

осуществляемые врачом. Неисправности установок и методы их устранения 

4. Стоматологические наконечники – 8 часов 

4.1. Фиксаторы стоматологических наконечников 

Виды стоматологических наконечников и их характеристики. 

Устройства фиксации рабочих инструментов в наконечнике. Фиксаторы в виде 

цанги или фрикционной втулки (пружины). Фиксаторы в виде механического замка. 

Фиксаторы в виде защелки. Кнопочные фиксаторы. Применяемость фиксаторов. 

4.2. Устройства подсветки и системы охлаждения 

Устройства подсветки рабочего поля. 

Системы охлаждения. Классификация систем охлаждения. Особенности 

конструктивного выполнения. Способы подводки охлаждающего спрея к наконечникам. 

Способ подводки охлаждающей воды через рабочий инструмент. 

4.3. Турбинные и микромоторные наконечники 

Зубчатые передачи. 

Турбинные наконечники. Назначение турбинных наконечников. Устройство 

турбинных наконечников. Общие требования. Особенности конструкции турбинных 

наконечников. 



 

 

Микромоторные наконечники. Прямые микромоторные наконечники. Угловые 

микромоторные наконечники. Поворотные головки. Микромоторные наконечники со 

встроенным приводом – электрическим, пневматическим. 

Специальные наконечники. Общие замечания. Эндодонтические наконечники. 

4.4. Эксплуатация наконечников 

Основные правила эксплуатации наконечников. Выбор бора под фиксатор 

наконечника. Эксплуатация турбинных наконечников. Общие рекомендации. Подготовка 

турбинного наконечника к работе. Смазка турбинных наконечников. 

Эксплуатация микромоторных наконечников. Техническое обслуживание и 

ремонт наконечников. Замена ротора турбинного наконечника. Послеремонтные 

проверки. 

5. Рентгеновское стоматологическое оборудование. Ортопантомографы и 

конусно-лучевые томографы  – 14 часов 

5.1. Физические основы рентгенографии. Особенности рентгенографии в 

стоматологии 

Физические основы рентгенографии. Генерация рентгеновского излучения. 

Взаимодействие излучения с веществом. Регистрация рентгеновского излучения. Зубо-

челюстной ряд как объект рентгенографии. Особенности рентгенооптических схем. 

Требования по радиационной нагрузке. 

5.2. Источники и приемники рентгеновского излучения в стоматологии 

Источники и приемники рентгеновского излучения в стоматологии. 

Стоматологические рентгеновские трубки. Штативы дентальных рентгеновских 

аппаратов. Пленка, самопроявляющаяся пленка. Матрицы для регистрации излучения. 

Экраны с фотостимулируемым люминофором. 

5.3. Микрофокусная рентгенография в стоматологии 

Микрофокусная рентгенография в стоматологии. Особенности микрофокусной 

съемки. Микрофокусные источники излучения. Качество и информативность 

микрофокусных снимков. 

5.4. Ортопантомографы и конусно-лучевые томографы. 

Обобщенные принципы работы. Основные принципы работы с получаемым 

изображением. Техническое обслуживание и вопросы обеспечения безопасности 

пациента.  

6. Стерилизационное и дезинфекционное оборудование – 10 часов 

6.1. Дезинфекция кабинета и воздуха 



 

 

Нормативное регулирование процедур дезинфекции и стерилизации. 

Государственная регистрация средств дезинфекции и стерилизации. 

Методы дезинфекционных мероприятий в СМО разного типа. Физические методы 

проведения дезинфекционных мероприятий и техническое оснащение. Химические 

методы проведения дезинфекционных мероприятий и техническое оснащение. 

Дезинфекция изделий медицинского назначения в стоматологии. Техническое 

обслуживание и ремонт УЗ очистителей. 

Дезинфекция воздуха. Классификация бактерицидных облучателей. Озонаторы. 

Требования к помещениям с бактерицидными облучателями. Требования к эксплуатации 

бактерицидных облучателей. Контроль эффективности работы бактерицидных установок. 

Бактерицидные шкафы для хранения инструментов.     

Дистилляция воды и акваподготовка. Аквадистилляторы и сборники. Устройства 

водоподготовки. 

Организация стерилизационного процесса в СМО разного типа. Кабинетная и 

смешанная стерилизация и ее техническое оснащение. Контроль стерилизации. 

Стерилизация в СМО. 

6.2. Обезвреживание отходов 

Обезвреживание отходов. Классификация отходов. Сбор отходов. Обработка 

отходов 

6.3. Стерилизационное оборудование 

Техническое обслуживание и ремонт стерилизаторов, дезкамер и кипятильников.           

Паровые стерилизаторы – техническое освидетельствование, техническое 

обслуживание, ремонт.                                                                      

Воздушные стерилизаторы. Порядок проведения технического обслуживания 

стерилизаторов. Ремонт воздушных стерилизаторов. 

6.4. Дезинфекция, очистка и стерилизация рабочих инструментов и наконечников 

Дезинфекция, очистка и стерилизация рабочих инструментов. Ручная очистка, 

очистка в ультразвуковых ваннах, машинная очистка и дезинфекция. Контроль качества 

предстерилизационной очистки. Влияние качества воды на моюще-дезинфицирующие 

процедуры. Коррозия машинных инструментов. 

Предстерилизационная упаковка. Стерилизация инструментов – газовая, 

воздушная, паровая, гласперленовая стерилизация. Контроль эффективности 

стерилизации. Послестерилизационное хранение инструментов 

7. Зуботехническое оборудование – 11 часов 



 

 

7.1. Технология изготовления зубных протезов – применение сплавов, пластмасс, 

керамики, фарфора 

Помещения зуботехнической лаборатории. Рабочее место зубного техника.  

Основы технологии изготовления зубных протезов, применяемые материалы – 

сплавы металлов, пластмассы, керамика, фарфор. 

7.2. Несъемные протезы и технология их изготовления 

Несъемные протезы и технологии их изготовления. Изготовление вкладок и 

полукоронок, искусственных коронок, штифтовых зубов, консольных и мостовидных 

протезов. Искусственные коронки из керамики. Металлокерамические цельнолитые 

мостовидные протезы. 

7.3. Съемные протезы и технология их изготовления 

Съемные протезы и технологии их изготовления. Пластиночные протезы, 

бюгельные протезы. Съемные протезы на беззубые челюсти. 

7.4. Изготовление ортодонтических аппаратов 

Принципы изготовления ортодонтических аппаратов. Аппараты для исправления 

положения отдельных зубов. Аппараты для расширения и сужения зубной дуги. 

Ортодонтические аппараты функционального, сочетанного и ретенционного действия. 

Зачет – 2 часа 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

3.1. Материально-технические условия 

Занятия проводятся в аудитории СПбГЭТУ «ЛЭТИ», оборудованной 

компьютером, мультимедийным проектором, экраном и доской.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Техническое обслуживание медицинских изделий (методические и 

практические вопросы): учеб. пособие в 3 томах / под общ. ред. Г. Н. Пахарькова. СПб.: 

Изд-во «ЭЛМОР», 2015. Модули «Эксплуатация и техническое обслуживание 

дезинфекционного и стерилизационного оборудования», «Эксплуатация и техническое 

обслуживание стоматологических компрессоров», «Эксплуатация и техническое 

обслуживание стоматологических установок», «Эксплуатация и техническое 

обслуживание стоматологических наконечников». 



 

 

2. Руководство по организации, техническому оснащению и снабжению служб 

дезинфекции и стерилизации в учреждениях здравоохранения. РМТ 59498076-10-2010. 

Санкт-Петербург, Медтехника, 2011.   

3. Руководство по приобретению, монтажу, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту стоматологических компрессоров. РМТ 59498076-11-2011. 

Санкт-Петербург, Медтехника, 2011. 

4. Руководство по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту стоматологических наконечников (РМТ 59498076-13-2014), Санкт-Петербург, 

Медтехиздат, 2014. 

5. Руководство по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту стоматологических установок (РМТ 59498076-14-2017). – Санкт-Петербург, 

Медтехиздат, 2017. 

6. Письмо МЗ РФ № 293-22/233 от 27.10.03 «О   введении   в   действие  

методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники» 

7. Закон РФ 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

8. Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 469 «Об утверждении 

Положения о лицензировании производства и технического обслуживания медицинской 

техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения  собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)» 

9. ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий». 

(Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 8 июня 2017 г. № 513-ст). Доступ из «Открытой базы 

ГОСТов». 

10. "ГОСТ Р 56606-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные 

положения" (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.10.2015 N 1451-

ст). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения». (Принят Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября 2016 г. N 93-П). Доступ из «Открытой 

базы ГОСТов». 



 

 

12. СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных 

стационаров» 

13. Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116 «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 

14. Руководство Р 3.5.1904-04. Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха в помещениях (утв. 04.03.2004). 

15. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» 

16. ГОСТ Р 51935-2002. Стерилизаторы паровые большие. Общие технические 

требования и методы испытаний. (Принят и введен в действие Постановлением 

Госстандарта России от 6 сентября 2002 г. № 327-сг). Доступ из «Открытой базы 

ГОСТов». 

17. ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизация медицинской продукции. Требования 

к валидации и текущему контролю. Стерилизация влажным теплом в медицинских 

учреждениях. М.: Госстандарт России, 2000. 

18. ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000. Стерилизация медицинской продукции. 

Химические индикаторы. Часть I. Общие требования. М.: Госстандарт России, 2000. 

19. Методические указания по контролю работы паровых и воздушных 

стерилизаторов. МУ15/6-5 от 28.02.1991 г.  

20. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения. МУ 287-113 от 30.12.98 г. 

21. Приказ Министерства здравоохранения СССР № 1030 от 04.10.1980. Об 

утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения. 

22. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений: Санитарные правила и нормы 2.1.7.728-99.  

23. Осипова В.Л. Дезинфекция. М., ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

24. ГОСТ 25148-82. Установки стоматологические стационарные. Общие 

технические требования. Методы испытаний. (Утвержден и введен в действие 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.02.82 N 786). 

Доступ из «Открытой базы ГОСТов». 



 

 

25. ГОСТ 25982-83. Наконечники стоматологические для электрических 

бормашин. Общие технические условия. (Утвержден 30.11.1983 Государственным 

комитетом СССР по стандартам). Доступ из «Открытой базы ГОСТов». 

26. ГОСТ 26322-84. Оборудование стоматологическое. Термины и определения. 

(Введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 

31 октября 1984 г.). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

27. В.Н. Трезубов и др. Стоматологический кабинет: оборудование, материалы, 

инструменты. СПб, СпецЛит, 2006. 

28. В.М. Шмигирилов. Стоматологические установки. Санкт-Петербург, Человек, 

2002. 

29. Мороз Б.Т. и др. Особенности дезинфекции и стерилизации в амбулаторной 

стоматологии. СПб, 2008. 

30. В.М. Шмигирилов. «Стоматологические наконечники фирмы «KaVo 

DENTAL», М., Синергия, 1998. 

31. ГОСТ 2.601-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система 

конструкторской документации. Эксплуатационные документы" (введен в действие 

Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст). Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

3.3. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав из 

числа докторов и кандидатов технических наук различных кафедр СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 

высококвалифицированных специалистов-практиков из ведущих предприятий и 

учреждений Санкт-Петербурга, активно работающих на медико-техническом рынке РФ 

 

3.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график формируется по мере набора группы до начала 

обучения и утверждается отдельно. 

 

4.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией 

в виде зачета в устной форме на основе системы оценок «зачтено» / «не зачтено» по 

основным разделам программы. 

Слушатель считается аттестованным, если дал исчерпывающие или 

удовлетворительные ответы на 3 (Три) вопроса, из списка вопросов, выносимых на зачёт. 





 

 

 

Приложение 1 

Перечень контрольных вопросов для итоговой аттестации 

(перечень тем рефератов, тестовых заданий, экзаменационных билетов) 

для обучающихся по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Техническое обслуживание стоматологических медицинских 

изделий» 

 

Вопрос 1: при каком виде технического обслуживания ИМТ проводится полная 

комплексная настройка и регулировка изделия? 

Ответы: 

- при текущем техническом обслуживании; 

- при плановом техническом обслуживании; 

- при внеочередном техническом обслуживании. 

Вопрос 2: какая процедура является основным средством восстановления 

работоспособности при текущем ремонте ИМТ? 

Ответы: 

- основным средством восстановления работоспособности изделий при 

текущем ремонте служит замена отказавших составных частей изделия запасными; 

- основным средством восстановления работоспособности изделий при текущем 

ремонте служат полная комплексная настройка и регулировка изделия; 

- основным средством восстановления работоспособности изделий при текущем 

ремонте служат планово-предупредительные работы, специфические для данного класса и 

образца изделий, необходимость, объем и содержание которых установлены  

эксплуатационной документацией. 

Вопрос 3: на какой срок продлевается ресурс (срок службы) ИМТ после среднего 

ремонта? 

Ответы: 

- 25 %; 

- 50%; 

- 75%. 

Вопрос 4: на какой срок продлевается ресурс (срок службы) ИМТ после 

капитального ремонта? 

Ответы: 

- 50%; 



 

 

- 75%; 

- 100 %. 

Вопрос 5: какие эксплуатационные документы служат для характеристики 

технического обслуживания медтехники УЗ? 

Ответы: 

- журнал технического обслуживания; 

- формуляр; 

- паспорт. 

Вопрос 6: кто обязан проводить обучение медицинского персонала правилам 

эксплуатации медицинской техники? 

Ответы: 

- специализированная учебная организация; 

- представитель сервисной организации; 

- учебный центр УЗ. 

Вопрос 7: какова периодичность очистки от накипи ТЭНов, трубопроводов, 

клапанов у парового стерилизатора? 

Ответ: 

- 1 раз в квартал; 

- 1 раз в полугодие; 

- 1 раз в год. 

Вопрос 8: какова периодичность чистки фильтров воды и воздуха, стакана 

масленки в стоматологических установках? 

Ответ: 

- 1 раз в месяц; 

- 1 раз в квартал; 

- 1 раз в полгода. 

Вопрос 9: какова периодичность очистки от накипи и механических загрязнений 

парообразующей камеры в аквадистилляторах? 

Ответ: 

- 1 раз в месяц; 

- 1 раз в квартал; 

- 1 раз в полгода. 

Вопрос 10: что не относится к нормативно-технической документации? 

Ответ: 

- регламенты, разработанные сервисной организацией; 



 

 

- общегосударственные Правила, утвержденные в установленном порядке; 

- положения местных органов власти, утвержденные в установленном порядке. 

Вопрос 11: что должно быть указано в инструкции по эксплуатации? 

Ответ: 

- приведены электрические схемы; 

- должно быть приведено содержание драгметаллов в изделии; 

- сведения,  необходимые для обеспечения работы изделия в соответствии с 

его характеристиками. 

Вопрос 12: что должно содержать техническое описание медицинского изделия? 

Ответ: 

- электрические схемы, перечень компонентов, описания, инструкции по 

калибровке или другую информацию для использования квалифицированным 

персоналом пользователя при ремонте тех частей изделия, которые указаны 

изготовителем как ремонтопригодные. 

- сведения об эксплуатационной наработке; 

- сведения об упаковке изделия. 

Вопрос 13: откуда в СМО берутся бланки журналов технического обслуживания? 

Ответ: 

- СМО заказывает их в типографии; 

- бланками журналов технического обслуживания снабжает сервисная 

организация; 

- бланки журналов технического обслуживания распределяются по УЗ Комитетом 

по здравоохранению. 

Вопрос 14: сколько времени надо хранить в УЗ использованные журналы 

технического обслуживания? 

Ответ: 

- до очередной лицензионной проверки; 

- до получения очередной лицензии на медицинскую деятельность; 

- 50 лет. 

Вопрос 15: какими способами достигается безусловная электробезопасность? 

Ответ: 

- средствами, соединенными с оборудованием; 

- дополнительными мерами защиты; 

- организационными мерами безопасности. 



 

 

Вопрос 16: какова предельная норма переноски грузов вручную при ровной и 

горизонтальной поверхности на 1 человека для для женщин старше 18 лет? 

- 15 кг; 

- 20 кг; 

- 50 кг. 

Вопрос 17: какое средство индивидуальной защиты обязательно должно быть 

применено при ремонте бактерицидных облучателей? 

Ответ: 

- резиновые диэлектрические перчатки; 

- защитные очки; 

- малая рентгеновская ширма. 

Вопрос 18: в каком случае паровой медицинский стерилизатор не допускается к 

эксплуатации и подлежит ремонту? 

Ответ: 

- при подтекании конденсата в местах соединений – более 5 капель в минуту 

(при пуске технологического пара); 

- при появлении накипи на внутренних стенках стеркамеры; 

- при засорении клапана «пар в камеру». 

Вопрос 19: кто должен проводить дезинфекцию плевательницы перед 

проведением технического обслуживания стоматологической установки, расположенной в 

туберкулезном УЗ? 

Ответ: 

- электромеханик сервисной организации; 

- специалисты дезинфекционной станции; 

- медсестра стоматологического кабинета. 

Вопрос 20: какой лицензирующий орган выдает лицензии на техническое 

обслуживание медицинской техники? 

Ответ: 

- Лицензионная комиссия Комитета по здравоохранению; 

- Росздравнадзор; 

- Ростехнадзор. 

Вопрос 21: какой государственный орган проводит надзор за эксплуатацией 

сосудов, работающих под давлением? 

Ответ: 

- Ростехнадзор; 



 

 

- Росздравнадзор; 

- Роспотребнадзор. 

Вопрос 22: по какой причине медицинская мебель из ДСП не должна иметь 

вертикальных элементов, касающихся пола? 

- из-за того, что при проведении влажной уборки с дезинфицирующими 

средствами элементы из ДСП деформируются и разрушаются; 

- из-за невозможности проводить дезинфекцию пола под мебелью; 

- из-за неэстетичности внешнего вида. 

Вопрос 23: по каким причинам при работе турбинного наконечника слышится 

нехарактерно громкий звук? 

- из-за повреждения одного из подшипников наконечника; 

- из-за уменьшения давления воздуха в подводящем шланге; 

- из-за нестабильности напряжения, подаваемого на электродвигатель 

наконечника. 

Вопрос 24: по каким причинам из пистолета воздуха идет очень слабая струя 

воздуха? 

- из-за отказа компрессора; 

- из-за порыв трубки воздушной магистрали; 

- из-за перегорания предохранителя стоматологической установки.   

Вопрос 26: какова роль ресивера в стоматологическом компрессоре? 

- для увеличения давления в газоразводящей сети; 

- для накопления сжатого воздуха с последующей выдачей его потребителю 

по потребности; 

- для осушения воздуха, подаваемого в газоразводящую сеть, путем пропускания 

его через силикагель. 

Вопрос 27: по какой причине в компрессорах выделяется большое количество 

тепла? 

- из-за сжатия воздуха в цилиндре; 

- из-за трения поршня о стенку цилиндра; 

- из-за трения в подшипниках компрессора. 

Вопрос 46: что является источником взрывоопасности в исправном компрессоре: 

- большие центробежные силы, возникающие при вращении коленвала; 

- скачки напряжения в питающей электросети; 

- образование отложений во внутренних каналах компрессора, 

появляющиеся из-за термического окисления масла. 



 

 

Вопрос 28: чем обеспечивается безмасляность воздуха, выходящего из винтового 

компрессора? 

- сжатый воздух очищается в первичном маслоотделителе и в конечном 

сепараторе; 

- масло в сжатом воздухе удаляется в центробежном насосе; 

- масло удаляется в отстойнике. 

Вопрос 29: компрессоры какого типа наиболее подходят к установке 

непосредственно в стоматологических кабинетах? 

- винтовые компрессоры; 

- поршневые компрессоры; 

- оба типа подходят. 

Вопрос 30: какого типа полы запрещены для использования в компрессорных 

помещениях? 

- плиточные полы; 

- бетонные полы; 

- линолеумные полы. 

Вопрос 31: по какой причине следует произвести аварийное отключение 

компрессора? 

- если компрессор стал работать непрерывно; 

- если температура окружающего воздуха стала выше нормальной; 

- если температура окружающего воздуха стала ниже нормальной. 

Вопрос 32. Какие санкции предусматривает действующее уголовное 

законодательство для руководителей ЛПУ при возникновении внутрибольничных 

инфекций? 

- выговор с занесением в трудовую книжку; 

- лишение свободы на срок до 5 лет; 

- увольнение от должности. 

Вопрос 33. На кого возлагается практическое проведение дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий в СМО? 

- на электромехаников СО; 

- на сестринский персонал; 

- на врачей-эпидемиологов.  

Вопрос 34. Должны ли средства дезинфекции и стерилизации проходить 

государственную регистрацию? 



 

 

- все средства дезинфекции и стерилизации, включая изделия медицинской 

техники, должны проходить государственную регистрацию; 

- не обязательно, т.к. они не участвуют непосредственно в лечебном процессе; 

- должны только в том случае, если они получены по государственным 

программам оснащения ЛПУ. 

Вопрос 35. Должна ли российская торговая фирма, продающая импортный 

паровой стерилизатор, обучать сотрудников учреждения здравоохранения техническому 

обслуживанию этого стерилизатора? 

- не должна, т.к. она не является производителем этого стерилизатора; 

- должна, т.к. это – требование Методических Рекомендаций «Техническое 

обслуживание медицинской техники»; 

- не должна, т.к. у нее нет учебной лицензии. 

Вопрос 36. Считается ли дезинфекцией уборка пыли пылесосом? 

- уборка пыли пылесосом – один из механических видов дезинфекции; 

- не считается, т.к. при уборке пыли пылесосом не используются 

дезинфицирующие вещества; 

- считается только в том случае, если пылесос - моющий. 

Вопрос 37. Какой метод дезинфекции стоматологических инструментов наиболее 

эффективен? 

- кипячение в дезинфекционном кипятильнике; 

- дезинфекция в ультразвуковой ванне; 

- дезинфекция в воздушном стерилизаторе. 

Вопрос 38. Во время работы ультразвуковой ванны надо ли ее закрывать 

сплошной крышкой? 

- надо, чтобы предотвратить расплескивание моющего раствора; 

- не надо, т.к. это не даст возможность следить за процессом очистки; 

- не надо, т.к. это нарушит условия теплообмена с окружающей средой. 

Вопрос 39. Можно ли в ультразвуковой ванне использовать в качестве моющего 

раствора органические растворители? 

- можно, если этот растворитель – не бензин; 

- нельзя, т.к. это может привести к пожару и взрыву; 

- можно, если ванна устойчива к действию этого растворителя. 

Вопрос 40. Почему очищаемые инструменты нельзя класть прямо на дно 

ультразвуковой ванны? 



 

 

- это ухудшает распространение ультразвуковых колебаний и может 

привести к выходу из строя излучающих узлов ванны; 

- при очистке в таком случае инструменты будут тупиться друг о друга; 

- если очищающий раствор покрывает очищаемые инструменты более, чем на 2 

см, то можно. 

Вопрос 41. Влияет ли загроможденность помещения на эффективность работы 

ультрафиолетового рециркулятора? 

- не влияет, т.к. очищаемый воздух прокачивается внутри рецирулятора. 

- влияет, т.к. загроможденность помещения ухудшает условия освещения 

помещения прямым ультрафиолетовым светом. 

- не влияет, если рециркулятор  работает в отсутствии людей. 

Вопрос 42. Можно ли устанавливать бактерицидные облучатели в помещениях 

без окон? 

- можно, если это – бактерицидные облучатели закрытого типа; 

- нельзя, т.к. без окон невозможно проветривать помещение; 

- можно при наличии приточной вентиляции. 

Вопрос 43. О чем свидетельствует запах озона в помещениях, оборудованных 

бактерицидными облучателями? 

- наличие озона при работе ультрафиолетового излучения неизбежно, это – 

нормальная ситуация; 

- запах озона свидетельствует о нештатной работе одной из бактерицидных 

ламп; 

- запах озона свидетельствует о нарушении заземления бактерицидного 

облучателя. 

Вопрос 44. Можно ли использовать аквадистиллятор ДЭ-4 для получения 

апирогенной дистиллированной воды? 

- нельзя, т.к. в его конструкции нет сепаратора; 

- можно при использовании подогретой исходной воды; 

- можно в любом случае. 

Вопрос 45. Можно ли при выходе из строя установки водоподготовки 

пользоваться аквадистиллятором? 

- можно; 

- нельзя, т.к. дистиллированная вода по качеству хуже, чем подготовленная; 

- можно, если ее разбавлять в пропорции 1 : 1 водопроводной водой. 



 

 

Вопрос 46. При какой форме организации стерилизационного процесса 

достигается наибольшая производительность? 

- кабинетная; 

- смешанная; 

- централизованная. 

Вопрос 47. При какой форме организации стерилизационного процесса 

обеспечивается наибольшая надежность стерилизации? 

- централизованная; 

- смешанная; 

- кабинетная. 

Вопрос 48. Как организуется заземление паровых стерилизаторов в ЦСО? 

- паровые стерилизаторы должны быть соединены с шиной заземления, 

проходящей по периметру помещения на высоте 20 см от пола; 

- паровые стерилизаторы должны быть подключены «под болт» на электрическом 

щитке; 

- паровые стерилизаторы должны быть заземлены через систему парового 

отопления. 

Вопрос 49. Почему для воздушной стерилизации применяются длинные 

выдержки? 

- из-за плохой теплопроводности воздуха; 

- из-за возможной утечки воздуха из стерилизатора во время стерилизации; 

- из-за того, что стерилизуемые инструменты закрывают вентиляционные 

отверстия в полках. 

Вопрос 50. Есть ли однозначная зависимость между температурой и давлением в 

водяном насыщенном паре при проведении паровой стерилизации? 

- на зависимость между температурой и давлением в водяном насыщенном паре 

влияет объем стерилизационной камеры; 

- такой зависимости нет; 

- такая зависимость есть при исправности парового стерилизатора. 

Вопрос 51. Почему в гравитационных паровых стерилизаторах выдержки 

длинные, а в форвакуумных - короткие? 

- из-за того, что в форвакуумных паровых стерилизаторах есть несколько 

стадий предварительного вакуумирования; 

- из-за того, что объем стеркамеры форвакуумного стерилизатора меньше; 



 

 

- из-за того, что в форвакуумных стерилизаторах используется вода, прошедшая 

предварительную водоподготовку. 

Вопрос 52. Как часто надо проводить техническое освидетельствование парового 

стерилизатора? 

- ежегодно; 

- внешний и внутренний осмотр – не реже 1 раза в 2 года, гидравлическое 

испытаний – не реже 1 раза в 8 лет; 

- не реже 1 раза в 2 года.  

Вопрос 53. Какую форму должно иметь сопряжение пола и стен в газовой 

стерилизационной? 

- округлую; 

- прямоугольную; 

- сопряжение должно быть закрыто плинтусом. 

Вопрос 54: какова роль ресивера в стоматологическом компрессоре? 

- для увеличения давления в газоразводящей сети; 

- для накопления сжатого воздуха с последующей выдачей его потребителю 

по потребности; 

- для осушения воздуха, подаваемого в газоразводящую сеть, путем пропускания 

его через силикагель. 

Вопрос 55: что приводит во вращение коленчатый вал поршневого компрессора: 

- вал вращается встроенным или сторонним электродвигателем; 

- вал вращается в результате расширения горючей смеси в поршне; 

- вал вращается под действием давления воздуха из пневмосети. 

Вопрос 56: за счет чего повышается кпд двухпоршневого компрессора: 

- за счет уравновешивания центробежных сил; 

- за счет более высокого качества обработки внутренних поверхностей поршней; 

- за счет охлаждения воздуха в межступенчатом охладителе. 

Вопрос 57: каким образом  уменьшается содержание  масла в воздухе, 

подаваемом от поршневого компрессора: 

- за счет предварительной очистки воздуха в масловодосборнике с 

последующим пропуском воздуха через центробежный влагоотделитель и 

абсорбционный влагоосушитель; 

- за счет дожигания масла на выходе из поршня; 

- за счет фильтрации масла во входном воздухозаборнике. 



 

 

Вопрос 58: по какой причине в компрессорах выделяется большое количество 

тепла? 

- из-за сжатия воздуха в цилиндре; 

- из-за трения поршня о стенку цилиндра; 

- из-за трения в подшипниках компрессора. 

Вопрос 59: каким способом пользуются для обеспечения нормального теплового 

режима работы компрессора? 

- оребрением наружной поверхности поршня, обеспечивающим увеличение 

площади теплообмена; 

- прерыванием работы компрессора для его охлаждения; 

- обеими способами. 

Вопрос 60: что является источником взрывоопасности в исправном компрессоре: 

- большие центробежные силы, возникающие при вращении коленвала; 

- скачки напряжения в питающей электросети; 

- образование отложений во внутренних каналах компрессора, 

появляющиеся из-за термического окисления масла. 

Вопрос 61: каким способом происходит сжатие (уменьшение объема) воздуха в 

винтовом компрессоре: 

- объем забранного из атмосферы воздуха уменьшается из-за поворота 

сжимающего рабочего органа; 

- объем забранного из атмосферы воздуха уменьшается из-за его резкого 

охлаждения; 

- объем забранного из атмосферы воздуха уменьшается из-за полупроницаемой 

мембраны, расположенной вдоль потока воздуха. 

Вопрос 62: размеры какого компрессора больше (при одинаковой 

производительности и выходном давлении: 

- поршневой; 

- винтовой; 

- тип компрессора никак не определяет его сравнительные размеры.  

Вопрос 63: какую форму имеет рабочая камера пластинчатого винтового 

компрессора? 

- круглая; 

- эллиптическая; 

- улиткообразная. 



 

 

Вопрос 64: за счет чего повышается давление воздуха в ротационном винтовом 

компрессоре? 

- за счет проталкивания воздуха в камеру сжатия насосом из двух встречно 

вращающихся винтов; 

- за счет сжатия воздуха поршнем винтовой формы; 

- за счет нагрева воздуха в замкнутом пространстве. 

Вопрос 65: чем обеспечивается безмасляность воздуха, выходящего из винтового 

компрессора? 

- сжатый воздух очищается в первичном маслоотделителе и в конечном 

сепараторе; 

- масло в сжатом воздухе удаляется в центробежном насосе; 

- масло удаляется в отстойнике. 

Вопрос 66: какой компрессор может работать более интенсивно? 

- поршневой; 

- возможность интенсивной работы определяется не типом компрессора, а 

мощностью приводящего двигателя; 

- винтовой. 

Вопрос 67: компрессоры какого типа наиболее подходят к установке 

непосредственно в стоматологических кабинетах? 

- поршневые компрессоры; 

- винтовые компрессоры; 

- оба типа подходят. 

Вопрос 68: с какой целью герметизируют стыки шупоглощающего кожуха, 

внутри которого располагается компрессор? 

- с целью улучшения шумопоглощения; 

- с целью препятствования выхода отработанных газов в помещение 

стоматологического кабинета;   

- для обеспечения разряжения воздуха внутри кожуха. 

Вопрос 69: нужно ли устанавливать бактерицидные облучатели в помещении 

компрессорной? 

- да, для обеззраживания воздуха, который через воздухопроводы пройдет в 

помещение стоматологического кабинета; 

- нет, т.к. ультрафиолетовое облучение ведет к окислению масла в компрессоре; 

- нет, т.к. в помещение компрессорной больные люди не допускаются. 



 

 

Вопрос 70: какого типа полы запрещены для использования в компрессорных 

помещениях? 

- плиточные полы; 

- бетонные полы; 

- линолеумные полы. 

Вопрос 71: зачем в помещении компрессорной надо предусматривать 

вентиляцию? 

- для отвода тепла, выделяющегося при работе компрессора, из помещения 

компрессорной; 

- вентиляцию в компрессорной можно не предусматривать, т.к. там редко бывают 

люди;   

- для создания избыточного давления воздуха в помещении компрессорной, не 

допускающего бактериального обсеменения атмосферы. 

Вопрос 72: по какой причине в стоматологическом компрессоре перегревается 

электродвигатель, а сам компрессор попеременно включается-выключается? 

- из-за отсутствия заземления компрессора; 

- из-за низкого уровня масла в компрессоре; 

- из-за нарушения герметичности воздушной системы.    

Вопрос 73: по какой причине следует произвести аварийное отключение 

компрессора? 

- если компрессор стал работать непрерывно; 

- если температура окружающего воздуха стала выше нормальной; 

- если температура окружающего воздуха стала ниже нормальной. 

Вопрос 74: какой наконечник обеспечивает наибольшую скорость вращения 

рабочего инструмента? 

- повышающий микромоторный наконечник; 

- наконечник со встроенным микромотором; 

- турбинный наконечник. 

Вопрос 75: какое передаточное число характерно для повышающего 

наконечника? 

- 1 : 1; 

- 1 : 5; 

- 16 : 1. 

Вопрос 76: какая наиболее часто встречающаяся причина отказа пружинного 

фиксатора стоматологического наконечника? 



 

 

- износ пружин от воздействия острых кромок хвостовиков вставляемых 

рабочих инструментов; 

- ухудшение упругих свойств пружин из-за передачи тепла от рабочего 

инструмента; 

- перетяжка пружины при приложении к ней слишком большого усилия при 

зажиме рабочего инструмента. 

Вопрос 77: какой зажим наиболее эффективен при скоростях вращения рабочего 

инструмента до 200000 об/мин.? 

- пружинный; 

- замковый; 

- цанговый. 

Вопрос 78: можно ли использовать галогеновую лампочку в наконечнике со 

встроенным генератором? 

- можно, если размеры галогеновой лампочки совпадают с размерами 

посадочного места; 

- нельзя из-за ее температуры нагрева; 

- нельзя из-за ее небольшого ресурса. 

Вопрос 79: какая форма торца у мягкого волоконного световода? 

- круглый; 

- овальный; 

- прямоугольный. 

Вопрос 80: какова форма торцов волокон световода наиболее предпочтительна с 

точки зрения наибольшего количества соединений-разъединений? 

- плоские торцы; 

- скругленные торцы; 

- скругленные торцы с угловым скосом. 

Вопрос 81: можно ли использовать наконечник без теплоотвода? 

- можно при скорости вращения рабочего инструмента до 20 000 об/мин.; 

- можно, если через каждые две минуты опускать его в охлаждающий раствор; 

- нельзя ни при каких условиях. 

Вопрос 82: какой вид подшипников обеспечивает наибольшую скорость 

вращения в турбинном наконечнике? 

- воздушный подшипник; 

- керамический подшипник; 

- металлический подшипник. 



 

 

Вопрос 83: какая часть турбинного наконечника препятствует эффекту 

аспирации? 

- специальный диск, расположенный на оси ротора турбины; 

- обратный клапан, расположенный в подводящем воздушном канале; 

- фильтр тонкой очистки, расположенный в подводящем водяном канале. 

Вопрос 84: какая форма лопастей турбин наименее шумная? 

- изогнутая; 

- прямолинейная; 

- форма лопастей турбин не влияет на уровень шума. 

Вопрос 85: какая деталь эндодонтического наконечника обеспечивает возвратно-

поступательное движение рабочего инструмента? 

- криволинейная проточка на внутренней поверхности головки наконечника; 

- демпферная пружина в головке наконечника; 

- эксцентрик, расположенный на передаточном валу. 

Вопрос 86: мощность какого микромотора больше (при одинаковых размерах)? 

- пневматический; 

- турбинный; 

- электрический. 

Вопрос 87: какой электрический микромотор наиболее быстроходен? 

- бесщеточный; 

- щеточный; 

- скорость вращения вала определяется только уровнем приложенного 

напряжения. 

Вопрос 88: о чем свидетельствуют кольцевые риски на хвостовике рабочего 

инструмента? 

- диаметр хвостовика имеет диаметр, больше допустимого; 

- диаметр хвостовика имеет диаметр, меньше допустимого; 

- система охлаждения наконечника засорилась. 

Вопрос 89: как надо хранить турбинный наконечник? 

- с вынутым бором; 

- с вставленным бором; 

- со снятой турбиной. 

Вопрос 90: как часто надо проводить чистку/смазку турбинного наконечника? 

- не реже одного раза в неделю; 

- не реже одного раза в сутки; 



 

 

- после каждого приема пациента. 

Вопрос 91. Какие СУ комплектуются пылесосами? 

- установки с турбинными наконечниками; 

- установки, не оснащенные слюноотсосами; 

- установки с гибким рукавом. 

Вопрос 92. Какой недостаток характерен для СУ с нижней подачей 

инструментов? 

- инструментальные шланги слишком коротки; 

- ячейки для установки наконечников довольно глубокие, служат сборником 

загрязнений, в т.ч. и с наконечника, чистка их затруднена; 

- возвратный механизм полностью не фиксирует наконечник в выдвинутом 

положении, что постоянно вызывает усилие руки врача. 

Вопрос 93. На какой привод СУ можно установить наконечник для снятия налета 

содовым порошком? 

- на воздушный; 

- на электрический; 

- на гибкий рукав. 

Вопрос 94. С какой целью в гибком рукаве используют демпфирующие опоры? 

- для предотвращения излома центральной пружины; 

- для придания эластичности внешней оплетки; 

- для исключения возникновения вибраций и шума. 

Вопрос 95. В каком типе соединителя не предусмотрен отвод рабочего воздуха? 

- Мидвест-люкс; 

- Мидвест; 

- Борден – 2 отверстия. 

Вопрос 96. Может ли наконечник вращаться на подводящем шланге в случае 

непосредственного соединения? 

- не может; 

- может; 

- может в случае использования быстросъемного соединителя. 

Вопрос 97. Какое устройство используется, если параметры резьбы наконечника и 

шланга не совпадают? 

- накидная гайка; 

- соединение невозможно; 

- переходник. 



 

 

Вопрос 98. Где расположен клапан автоматической регулировки давления 

приводного воздуха? 

- в наконечнике; 

- в быстросъемном сединителе; 

- в переходнике. 

Вопрос 99. Работоспособность какого двигателя можно проверить от 

аккумулятора 24 В? 

- коллекторный двигатель; 

- бесколлекторный двигатель; 

- пневмодвигатель. 

Вопрос 100. С какой целью в пневматической бормашине применяется редуктор? 

- для уменьшения загрязненности входного воздуха; 

- для снижения магистрального давления сжатого воздуха до рабочего; 

- для обеспечения работы бормашины при давлении магистрального воздуха ниже 

рабочего. 

Вопрос 101. Приведите перечень основных проверок, которые необходимо 

проводить в рамках ежегодного контроля параметров СУ? 

- работоспособность при изменении сетевого напряжения; потребляемая 

мощность; расход воздуха пневмосистемой СУ; расход воды для охлаждения 

инструмента; усилие, прилагаемое к педали; производительность слюноотсоса;  

- температура воздуха, воды и воздушно-водяной смеси, выходящих из пистолета; 

работоспособность устройства для подогрева воды; герметичность пневмо- и 

гидросистемы; 

- все перечисленное. 

Вопрос 102. Что необходимо предпринимать при длительном перерыве в работе 

СУ? 

- перекрывать подключенные системы водоснабжения, подачи сжатого 

воздуха и электроснабжения; 

- снять наконечники, простерилизовать их, снова установить на шланги; 

- отсоединить все шланги и уложить в специальную тару.  

Вопрос 103. Что может помешать работе эжекторных систем эвакуации с 

водяным отсосом? 

- низкое давление магистрального воздуха; 

- отсутствие дистиллированной воды; 

- низкое давление в водопроводной сети. 



 

 

Вопрос 104. Какие наконечники устанавливаются на пульт ассистента? 

- на пульт ассистента наконечники не устанавливаются; 

- любой наконечник, кроме турбинного; 

- турбинные. 

Вопрос 105. Какое дополнительное оборудование можно установить на 

модернизируемую СУ без вмешательства в ее конструкцию? 

- турбинный рукав; 

- беспроводную светоотверждевающую лампу; 

- стационарный светильник. 

Вопрос 106. Какую максимальную освещенность должны обеспечивать 

стоматологические светильники на уровне глаз пациента? 

- 20000 лк; 

- 30000 лк; 

- 500 лк 

Вопрос 107.  Какие основные требования необходимо соблюдать при 

эксплуатации СУ? 

- оборудование должно быть подключено через стабилизатор напряжения; 

- в процессе уборки нельзя располагать предметы и элементы установки (стул, 

педаль и т.п.) под подвижные части установки; 

- надо соблюдать оба требования.  

Вопрос 108. Как часто при наличии в СУ системы автоматического слива 

необходимо проверять ее состояние?  

- ежемесячно; 

- ежеквартально; 

- по предписанию санитарного инспектора. 

Вопрос 109. Если в клинике работает три и более СУ, какие инструменты 

желательно иметь для их диагностики и регулировки? 

- манометр для замера давления воды и воздуха на выходе рукавов воздушных 

наконечников,  инструмент для диагностики состояния цанги (проверка силы удержания 

бора); 

- определитель скорости вращения ротора микромотора, вольтметр для 

определения напряжения на лампочках подсветки; 

- все вышеперечисленное. 

Вопрос 110. Какова последовательность оснащения пульта врача СУ 

дополнительным оборудованием? 



 

 

- шланг скалера – воздушный или электрический, шланг для второго 

микромотора, шланг для второй турбинки; 

- стационарный светильник, шланг для установки электрокоагулятора; 

- дентальный аппарат, шланг для установки хирургического мотора с 

физиодиспенсером. 

Вопрос 111. Что следует оценить перед приобретением СУ с целью ее 

последующего монтажа и эксплуатации в конкретном стоматологическом кабинете 

(включая возможность удовлетворения требованиям фирмы-производителя СУ)? 

- умение медицинского персонала обращаться с приобретаемой СУ; 

- давление, расход и качество сжатого воздуха и поступающей воды, 

характеристики электроснабжения; 

- квалификация технического персонала. 

Вопрос 112. Что является основной мерой профилактики неисправностей СУ? 

- ежемесячные профилактические осмотры оборудования; 

- еженедельные дезинфекционные обработки оборудования; 

- ежедневная смена стоматологических наконечников. 

Вопрос 113. Что рекомендуется проверять при ежемесячных профилактических 

осмотрах СУ?  

- надежность крепления СУ к полу; 

- уровень вибрации турбинного наконечника; 

- параметров подаваемых воды и воздуха. 

Вопрос 114. Какое измерительное оборудование требуется при проведении 

регулярного (не реже одного раза в год) инструментального контроля параметров СУ? 

- ротаметр РМ-4,0 ГУЗ класса точности не ниже 2,5; манометр с пределом 

измерений 400 кПа; строботахометр с измерением частоты вращения до 100000 

об/мин; 

- измеритель частоты питающей сети; 

- чашки Петри с питательной средой. 

Вопрос 115. Приведите перечень основных проверок, которые необходимо 

проводить в рамках ежегодного контроля параметров СУ? 

- работоспособность установок при изменении напряжения питания; полная 

потребляемая мощность СУ; расход воздуха через пневматическую систему СУ; расход 

воды для охлаждения инструмента при рабочем давлении; 



 

 

- усилие, прилагаемое к педали; производительность слюноотсоса; температура 

воздуха, воды и воздушно-водяной смеси, выходящих из пистолета; работоспособность 

устройства для подогрева воды; герметичность пневмо- и гидросистемы; 

- все вышеперечисленное. 

Вопрос 116. Как проверяют герметичность пневмо- и гидросистемы СУ? 

- на пневмогидравлическом стенде при испытательном давлении: для 

пневмосистемы до 600 кПа (6 кгс/см²); для гидросистемы - 450 кПа (4,5 кгс/см²) в 

течение 10 мин, при этом в гидросистеме в течение испытательного времени в 

местах соединений не допускается образование капель, а испытательное давление в 

пневмосистеме установок с ресивером должно понижаться не более чем на 10%; 

- в пневмо- и гидросистему закачивается под давлением 800 кПа фреон марки Б-

417, выдерживают не менее 20 мин., газоанализатором ГФ-04 определяют наличие паров 

фреона в атмосфере стоматологического кабинета; 

- в пневмо- и гидросистему закачивается масло И-20 под давлением 300 кПа, в 

течение 10 мин. определяют величину падения давления в масле. 

Вопрос 117. Какие основные виды работ проводятсяе техническим персоналом в 

рамках планового контроля технического состояния СУ с устранением мелких 

неисправностей? 

- внешний осмотр СУ, проверка целостности заземляющего, сетевого и 

соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, 

ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств, проверка органов 

управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, 

отсутствие люфтов, срабатываемости пускателей (выключателей) и предохранительных 

устройств; 

-  контроль состояния деталей, узлов, механизмов и приспособлений, 

подверженных повышенному износу, выявление видимых повреждений покрытий, следов 

коррозии, нарушения герметичности, течей магистралей (без разборки), проверка 

функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, 

регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок; 

-  все вышеперечисленное. 

 

 

 

 

 


