
Рабочие программы по разделам 

1. Введение в НДО, назначение, классификация, история – 3,5 часа 

Обозначение области применения и назначения оборудования респираторной поддержки и НДО 

1.1. Назначение и особенности использования НДО 

Показания к применению аппаратов ИВЛ и НДО, области применения, группы пациентов. 

1.2. История развития НДО 

История развития оборудования респираторной поддержки и техники наркоза от Парацельса до 

наших дней. Особенности конструкций аппаратов разных поколений. 

1.3. Классификация НДО 

Классификация аппаратов ИВЛ и НДО по области применения, возрасту пациентов и технологиям 

формирования дыхательного потока. 

 

2. Медицинские аспекты НДО. Анатомия, физиология, патфизиология – 7,5 часов 

2.1. Анатомия и физиология дыхательной системы человека 

Рассматриваются анатомия и физиология органов дыхания человека, роль системы дыхания в 

обеспечении нормальной работы всего организма, риски повреждения системы дыхания при ИВЛ. 

2.2. Параметры спонтанного дыхания. Спирометрия спонтанного дыхания 

Рассматриваются параметры спонтанного дыхания, зависимость параметров от возраста пациента, 

обзор оборудования для спирометрии спонтанного дыхания. 

2.3. Патологии дыхательной системы 

Рассматриваются основные патологии системы дыхания, при которых показано применение ИВЛ, 

в том числе и вентилятор-ассоциированные заболевания, являющиеся следствием неправильного 

применения ИВЛ. 

 

3. Основные технологии управления потоком и измерения параметров дыхания            в НДО 

– 1,5 часа 

3.1. Технологии управления потоком и давлением в НДО 

Рассматриваются различные схемы генераторов потока, из отличия, преимущества и недостатки. 

3.2. Измерения и метрология в НДО 

Рассматриваются вопросы измерения потоков и давлений в контуре пациента и других частях 

оборудования респираторной поддержки. Обзор различных типов датчиков, их достоинства и 

недостатки. 

 

4. Вопросы безопасности – 9,5 часов 

4.1. Электробезопасность 

Рассматриваются вопросы электробезопасности в применении к медицинским помещениям. 

4.2. Пожарная безопасность 

Рассматриваются вопросы пожарной безопасности в медицинских помещениях 
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4.3. Безопасность пациентов и персонала 

Рассматриваются вопросы безопасности пациента и персонала, в том числе повреждающие факторы 

ИВЛ, возможность подачи гипоксической смеси. обсуждаются различные системы безопасности, 

используемые в оборудовании респираторной поддержки. 

 

5. Аппараты респираторной поддержки (Искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

Конструкция, классификация, принципы работы, основные производители –         6 часов 

5.1. Подробная классификация аппаратов ИВЛ. Обзор основных производителей  

Рассматривается классификация аппаратов ИВЛ, по типу генератора потока, типу клапана выдоха, 

возрасту пациента и условиям эксплуатации и применения. Особенности оборудования разных 

производителей. 

5.2. Основные типы пневматических схем, их особенности и характеристики 

Рассматриваются схемы с пневматическим и механическим приводом и их разновидности. 

5.3. Особенности неонатальных, транспортных и ручных систем ИВЛ 

Рассматриваются специальные типы аппаратов, применяемых для отдельных групп пациентов, в 

специфических условиях эксплуатации или при наличии особых показаний. 

 

6. Режимы ИВЛ – 10, 5 часов 

6.1. Мониторинг параметров дыхания  

Идентификация режимов ИВЛ по графикам потока и давления и по дыхательным петлям. Типичные 

паттерны для ИВЛ с управлением по объему и по потоку, а также в режиме поддержки давлением. 

6.2. Классификация режимов ИВЛ  

Разбираемся с классификацией режимов ИВЛ. Как более 200 режимов уложить в 7 стандартных 

типов ИВЛ. 

6.3. Тенденции развития стандартов в области режимов ИВЛ 

Рассматриваются перспективы стандартизации режимов ИВЛ. 

 

7. Диагностика, ремонт и техническое обслуживание аппаратов ИВЛ – 7,5 часов 

7.1. Диагностика и ремонт аппаратов ИВЛ 

Рассматриваются типичные неисправности аппаратов ИВЛ и способы их диагностики.  

Выполняется практическое определение типичных неисправностей на примере аппарата ИВЛ 

высокого класса. 

7.2. ТО аппаратов ИВЛ 

Рассматриваются типичные схемы ТО аппаратов ИВЛ, методы инструментального контроля, 

процедуры тестирования и калибровки оборудования. 

7.3. Необходимые для ремонта инструменты приборы и приспособления 

Определяется список необходимого и рекомендованного оборудования и материалов для 

проведения ремонта и ТО аппаратов ИВЛ. 



 

8. Наркозно-дыхательное оборудование обзор, основные производители – 5 часов 

8.1. Назначение и классификация НДО 

Рассматривается классификация НДО, по типу привода, способу формирования дыхательной смеси, 

способу подачи ингаляционных анестетиков и условиям эксплуатации и применения.  

8.2. Обзор основных производителей 

Рассматриваются особенности оборудования ведущих мировых брендов.  

 

9. Наркозная часть НДО: Смесители газов и испарители ингаляционных анестетиков. 

Устройство, принципы работы – 6, 5 часов 

9.1. Смесители газов, устройство, основные схемы, принципы работы 

Механические и электронные смесители, основные пневматические схемы, их преимущества и 

недостатки. 

9.2. Испарители ингаляционных анестетиков. физические и биологические свойства ингаляционных 

анестетиков. Устройство, основные схемы, принципы работы 

Обзор ингаляционных анестетиков, показания и способы применения. Механические и 

электронные испарители, основные пневматические схемы, их преимущества и недостатки. 

 

10. Модули ИВЛ НДО: устройство, основные типы пневматических схем принципы работы 

– 3 часа 

10.1. Аппараты с механическим (электрическим) приводом 

Электроприводные схемы вентиляторов для НДО. Принципы работы, преимущества и недостатки. 

10.2. Аппараты с пневматическим приводом 

Пневмоприводные схемы вентиляторов для НДО. Принципы работы, преимущества и недостатки. 

 

11. Диагностика, ремонт и техническое обслуживание наркозно-дыхательных аппаратов и 

систем – 9, 5 часов 

11.1. Диагностика и ремонт наркозно-дыхательных аппаратов  

Рассматриваются типичные неисправности НДО и способы их диагностики.  Выполняется 

практическое определение типичных неисправностей на примере Наркозно-дыхательного аппарата 

высокого класса. 

11.2. ТО наркозно-дыхательных аппаратов 

Рассматриваются типичные схемы ТО НДО, методы инструментального контроля, процедуры 

тестирования и калибровки оборудования. 

11.3. Необходимые для ремонта инструменты приборы и приспособления 

Определяется список необходимого и рекомендованного оборудования и материалов для 

проведения ремонта и ТО НДО. 
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 1 2 3 4 5 6 7  

1 
Введение в НДО, назначение, 

классификация, история 
3,5 1 1 0 0 2,5 

1.1 
Назначение и особенности использования 

НДО 
2,5 0,5 0,5 0 0 2 

1.2 История развития НДО 0,25 0,25 0,25 0 0 0,25 

1.3 Классификация НДО 0,25 0,25 0,25 0 0 0,25 

2 

Медицинские аспекты НДО. 

Анатомия, физиология, 

патофизиология. 

7,5 1 1 0 0 6,5 

2.1 
Анатомия и физиология дыхательной 

системы человека. 
2,5 0,5 0,5 0 0 2 

2.2 
Параметры спонтанного дыхания. 

Спирометрия спонтанного дыхания. 
2,5 0,25 0,25 0 0 2,25 

2.3 Патологии дыхательной системы. 2,5 0,25 0,25 0 0 2,25 

3 

Основные технологии управления 

потоком и измерения параметров 

дыхания в НДО 

1,5 1,5 1,5 0 0 0 

3.1 
Технологии управления потоком и 

давлением в НДО 
0,5 0,5 0,5 0 0 0 

3.2 Измерения и метрология в НДО 1 1 1 0 0  

4 Вопросы безопасности 9,5 1,5 1,5 0 0 8 

4.1 Электробезопасность 3,5 0,5 0,5 0 0 3 

4.2 Пожарная безопасность 3,5 0,5 0,5 0 0 3 

4.3 Безопасность пациентов и персонала 2,5 0,5 0,5 0 0 2 

5 

Аппараты респираторной поддержки 

(Искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ)) Конструкция, классификация, 

принципы работы, основные 

производители 

6 2 2 0 0 4 

5.1 
Подробная классификация аппаратов 

ИВЛ Обзор основных производителей. 
2,5 0,5 0,5 0 0 2 

5.2 
Основные типы пневматических схем, их 

особенности и характеристики 
1 1 1 0 0 0 

5.3 
Особенности неонатальных, 

транспортных и ручных систем ИВЛ. 
2,5 0,5 0,5 0 0 2 

6 Режимы ИВЛ 10,5 2 1 0 1 8,5 

6.1 Мониторинг параметров дыхания 3,5 0,5 0,5 0 0 3 

6.2 Классификация режимов ИВЛ 5,5 1 1 0 0 4,5 

6.3 
Тенденции развития стандартов в области 

режимов ИВЛ 
1,5 0,5 0,5 0 0 1 

7. 
Диагностика, ремонт и техническое 

обслуживание аппаратов ИВЛ 
7,5 1,5 0,5 0 1 6 

7.1 Диагностика и ремонт аппаратов ИВЛ 4,5 1 0,5 0 0,5 3 

7.2 ТО аппаратов ИВЛ 2,5 0,25 0,25 0 0 2,5 

7.3 
Необходимые для ремонта инструменты 

приборы и приспособления 
0,5 0,25 0,25 0 0 0,5 



8 
Наркозно-дыхательное оборудование 

обзор, основные производители 
5 1 1 0 0 4 

8.1 Назначение и классификация НДО 2,5 0,5 0,5 0 0 2 

8.2 Обзор основных производителей 2,5 0,5 0,5 0 0 2 

9 

Наркозная часть НДО: Смесители 

газов и испарители ингаляционных 

анестетиков. Устройство, принципы 

работы. 

6,5 1,5 1,5 0 0 5 

9.1 
Смесители газов, устройство, основные 

схемы, принципы работы 
2,5 0,5 0,5 0 0 2 

9.2 

Испарители ингаляционных анестетиков. 

физические и биологические свойства 

ингаляционных анестетиков. Устройство, 

основные схемы, принципы работы. 

4 1 1 0 0 3 

10 

Модули ИВЛ НДО: устройство, 

основные типы пневматических схем 

принципы работы. 

3 1 1 0 0 2 

10.1 
Аппараты с механическим 

(электрическим ) приводом 
1,5 0,5 0,5 0 0 1 

10.2 Аппараты с пневматическим приводом. 1,5 0,5 0,5 0 0 1 

11 

Диагностика, ремонт и техническое 

обслуживание наркозно-дыхательных 

аппаратов и систем. 

9,5 2 1 0 1 7,5 

11.1 
Диагностика и ремонт наркозно-

дыхательных аппаратов 
4,5 1 0,5 0 0,5 3,5 

11.2 ТО наркозно-дыхательных аппаратов. 4,5 0,5 0,5 0 1 4 

11.3 
Необходимые для ремонта инструменты 

приборы и приспособления 
0,5 0,5 0,5 0 0 0 

Итого: 70 16 14 0 3 54 

Итоговая  аттестация: экзамен 2 2 0 0 2 0 

Всего: 72 18 14 0 5 54 

 


