
Рабочие программы по разделам  

 
РАЗДЕЛ 1.  Составляющие ТО МИ: общие принципы и методы, основы законодательной 

базы и техники безопасности (20 часов) 

Тема 1.1. Современная нормативно-законодательная база в области ТО МИ (7 часов) 

Понятие МИ и медицинских изделий (МИ). Рынок МИ в России и за рубежом, влияние МИ на 

качество медицинских услуг. Профессиональные стандарты специалистов медико-технического 

профиля. Лицензирование деятельности по ТО МИ. Новые нормативные документы в сфере ТО 

МИ.  

Тема 1.2. Жизненный цикл медицинских изделий. Этапы ТО МИ (8 часов) 

Выбор, приобретение, ввод в эксплуатацию и учет МИ. Эксплуатация, контроль технического 

состояния МИ, периодическое и текущее ТО МИ, ремонт МИ. Списание и утилизация МИ. 

Эксплуатационная и учетно-отчетная документация по ТО МИ.  

Тема 1.3. Виды измерений и испытаний для контроля безопасной эксплуатации МИ, не являющейся 

СИМН (9 часов, в т.ч. 2 часа практических занятий) 

Необходимость проведения измерений и испытаний для контроля безопасной эксплуатации МИ, не 

являющихся СИМН. Безопасная эксплуатация МИ, не являющихся СИМН. Обоснование 

проведения измерений и испытаний для контроля безопасной эксплуатации МИ, не являющихся 

СИМН, с точки зрения нормативно-технической документации.  

Тема 1.4. Основные подходы к ТО современной МИ (6 часов) 

Основные отличия зарубежной медицинских изделий от отечественной. Вопросы безопасности при 

ремонте импортной МИ. Техническая, эксплуатационная и учебная документация. Программное 

обеспечение импортной МИ. Импортная МИ в информационной сети ЛПУ. Ремонт и ТО импортной 

МИ – последовательность действий.  

 

РАЗДЕЛ 2.  Метрологическое обеспечение ТО МИ (4 часа) 

Тема 2.1. Нормативные документы по метрологии, применяемые в здравоохранении. 

Разрешительные документы на медицинские изделия (2 часа) 

Основные правовые акты РФ в области метрологии. Разрешительные, нормативно-технические 

документы на МИ. 

Тема 2.2. Универсальные методики поверки метрологических характеристик МИ. Основные 

средства измерений для определения технических характеристик МИ (2 часа)  

Универсальные методики поверки метрологических характеристик приборов функциональной 

диагностики. Основные средства измерений для определения технических характеристик: приборов 

функциональной диагностики, физиотерапевтических аппаратов, дефибрилляторов, УЗИ 

аппаратов, излучающего оборудования. Основные средства проверки характеристик безопасности 

медицинских изделий. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ КЛАССА 2А ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ (П.3 – П. 19) 

 

РАЗДЕЛ 3. Ортопедические медицинские изделия (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы ортопедических медицинских изделий. 

 

РАЗДЕЛ 4. Гастроэнтерологические медицинские изделия (3 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы гастроэнтерологического медицинского оборудования. 

 

РАЗДЕЛ 5. Реабилитационные и адаптированные для инвалидов медицинские изделия (2 

часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы реабилитационных и адаптированных для инвалидов 

медицинских изделий. 
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РАЗДЕЛ 6. Медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии 

(3 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделия для пластической хирургии, 

дерматологии и косметологии класса 2а потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 7. Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия  (7 часов) 

Тема 7.1 Стерилизаторы и сопутствующие изделия (5 часов) 

Виды стерилизации и их техническое оснащение. Задачи централизованного стерилизационного 

отделения (ЦСО). Требования к помещениям и оборудованию ЦСО. Особенности стерилизации в 

разных службах ЦСО. 

Тема 7.2. Мебель медицинская (1час)  

Технические оснащение ТО, наиболее часто встречающиеся отказы медицинской мебели, 

групповая маршрутная карта. 

Тема 7.3. Групповая маршрутная карта ТО вспомогательных и общебольничных медицинских 

изделий (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы вспомогательных и общебольничных медицинских изделий. 

                              

РАЗДЕЛ 8. Стоматологические медицинские изделия (6 часов) 

Тема 8.1. Групповая маршрутная карта ТО приборов, аппаратов, оборудования и инструментов для 

стоматологии (1 час)   

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы приборов, аппаратов, оборудования и инструментов для 

стоматологии. 

Тема 8.2. Особенности эксплуатации и технического обслуживания стоматологических 

компрессоров (3  часа) 

Поршневые, ротационные стоматологические компрессоры. Выбор, закупка и размещение 

компрессоров. Размещение пневмосистемы. Эксплуатация, ТО компрессоров.  

Тема 8.3. Особенности эксплуатации и технического обслуживания стоматологических 

наконечников (2 часа) 

Устройства фиксации рабочих инструментов в наконечнике. Устройства подсветки рабочего поля. 

Системы охлаждения. Зубчатые передачи. Турбинные, микромоторные стоматологические 

наконечники. Микромоторные наконечники со встроенным приводом. Специальные 

стоматологические наконечники. Микромоторы для наконечников. Основные правила 

эксплуатации, ТО стоматологических наконечников. 

 

РАЗДЕЛ 9. Анестезиологические и респираторные медицинские изделия (2 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы анестезиологических и респираторных медицинских 

изделий класса 2а потенциального риска применения (мониторы, системы мониторирования 

анестезиологические, респираторные).  

  

РАЗДЕЛ 10. Нейрологические медицинские изделий (2 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы нейрологических медицинских изделий. 

 

РАЗДЕЛ 11. Сердечно-сосудистые медицинские изделия (3 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы сердечно-сосудистых медицинских изделий класса 2а 

потенциального риска применения. 

  



РАЗДЕЛ 12. Офтальмологические медицинские изделия (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы офтальмологических медицинских изделий класса 2а 

потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 13. Медицинские изделия для оториноларингологии (2 часа)  

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий для оториноларингологии. 

 

РАЗДЕЛ 14. Физиотерапевтические медицинские изделия (2 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы физиотерапевтических медицинских изделий класса 2а 

потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 15. Медицинские изделия для in vitro диагностики (3 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий для для in vitro диагностики. 

 

РАЗДЕЛ 16. Медицинские изделия для акушерства и гинекологии (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий для акушерства и гинекологии класса 

2а потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 17. Урологические медицинские изделия (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы урологических медицинских изделий класса 2а 

потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 18. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для 

ультразвукового исследования, 1,5 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий оборудования для ультразвуковых 

исследований класса 2а потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 19. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для магнитно-

резонансной томографии, 1,5 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы радиологических медицинских изделий в части 

оборудования магнитно-резонансной томографии класса 2а потенциального риска применения. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУПП МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ КЛАССА 

2Б ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ (П. 20 – П. 35) 

 

РАЗДЕЛ 20. Хирургические инструменты, системы и сопутствующие медицинские изделия 

(2 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы хирургических инструментов, систем и сопутствующих 

медицинские изделия. 

 

РАЗДЕЛ 21. Медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и 

косметологии (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделия для пластической хирургии, 

дерматологии и косметологии класса 2б потенциального риска применения. 



 

РАЗДЕЛ 22. Сердечно-сосудистые медицинские изделия (2 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы сердечно-сосудистых медицинских изделий класса 2б 

потенциального риска применения. 

 

 

РАЗДЕЛ 23. Медицинские изделия для манипуляций, восстановления тканей, органов 

человека (2 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий для манипуляций, восстановления 

тканей, органов человека. 

 

РАЗДЕЛ 24. Офтальмологические медицинские изделия (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы офтальмологических медицинских изделий класса 2б 

потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 25. Физиотерапевтические медицинские изделия (2 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы физиотерапевтических медицинских изделий класса 2б 

потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 26. Медицинские изделия для акушерства и гинекологии (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий для акушерства и гинекологии класса 

2б потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 27. Анестезиологические и респираторные медицинские изделия (4 часа) 

Тема 27.1. Устройство и основы работы аппаратов анестезиологических и респираторных 

медицинских изделий класса 2б потенциального риска применения (1 час) 

Анатомия и физиология дыхания. Общая информация об аппаратуре респираторной поддержки. 

Аппараты ИВЛ. Наркозно-дыхательные аппараты. Режимы искусственной вентиляции легких.  

Тема 27.2. Групповая маршрутная карта ТО аппаратов анестезиологических и респираторных 

медицинских изделий класса 2б потенциального риска применения (3 часа) 

Необходимое оборудование, инструменты и материалы. Особенности измерения потоков и 

объемов. Типичные неисправности НДА. Особенности программного обеспечения НДА. ТО 

оборудования. Контроль технического состояния дефибриляторов. 

 

РАЗДЕЛ 28. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для 

ультразвукового исследования, 1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий оборудования для ультразвуковых 

исследований класса 2б потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 29. Радиологические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, 

гамма-терапевтического оборудования и эмиссионной томографии, 2 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы радиологических медицинских изделий в части гамма-

диагностического, гамма-терапевтического оборудования и эмиссионной томографии. 

 

РАЗДЕЛ 30. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для магнитно-

резонансной томографии, 1, 5 часа) 



Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы радиологических медицинских изделий в части 

оборудования магнитно-резонансной томографии класса 2б потенциального риска применения. 

 

РАЗДЕЛ 31. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для 

рентгенотерапии) (1,5 часа) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы оборудования для рентгенотерапии. 

 

 

РАЗДЕЛ 32. Радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования 

для компьютерной томографии и ангиографии) 

32.1 Устройство и основы работы рентгеновского оборудования для компьютерной томографии 

и ангиографии (1.5 часа) 

Нормативно-законодательная база в сфере обращения рентгеновских компьютерных томографов 

(РКТ) и ангиографов. Требования к сети питания и заземлению РКТ. Блок-схема РКТ. Блок-схема 

ангиографа.  

32.2 Практические вопросы эксплуатации и технического обслуживания рентгеновского 

оборудования для компьютерной томографии и ангиографии (1.5 часа) 

ТО, калибровка РКТ и ангиографов. Диагностика РКТ, особенности поиска неисправностей. 

Диагностика ангиографов, особенности поиска неисправностей Метрологическое обеспечение, 

контроль эксплуатационных параметров и эффективных доз облучения. 

 

РАЗДЕЛ 33. Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для 

рентгенографии и рентгеноскопии) (3 часа) 

33.1 Практические вопросы ТО оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии (2 часа) 

Действующие законы и нормативные документы. Проекты размещения оборудования в 

рентгеновском отделении. Требования к сети питания и заземлению рентгеновских аппаратов. 

Принцип работы рентгеновского аппарата. Специфические особенности аппаратного ремонта 

рентгенодиагностических систем.  Контроль эксплуатационных параметров 

рентгенодиагностических систем. Контроль эффективных доз облучения пациентов. 

33.2 Современное состояние и перспективы развития малодозовых микрофокусных   

рентгенодиагностических комплексов (1 час)  

Физические основы микрофокусной рентгенографии. Технические средства микрофокусной 

рентгенографии в медицинской диагностике. Технологии, просвечивающая способность, 

радиационная нагрузка микрофокусной рентгенографии. 

 

РАЗДЕЛ 34. Урологические медицинские изделия (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы урологических медицинских изделий класса 2б 

потенциального риска применения.  

 

РАЗДЕЛ 35. Медицинские изделия, предназначенные для афереза (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий, предназначенных для афереза класса 

2б потенциального риска применения.  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУПП МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ КЛАССА 3 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ (П. 36-П. 37) 

 

РАЗДЕЛ 36. Урологические медицинские изделия (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы урологических медицинских изделий класса 3 

потенциального риска применения.  



 

РАЗДЕЛ 37. Медицинские изделия, предназначенные для афереза (1 час) 

Технологические регламенты, групповая маршрутная карта ТО, технические оснащение ТО, 

наиболее часто встречающиеся отказы медицинских изделий, предназначенных для афереза класса 

3 потенциального риска применения.  

 

РАЗДЕЛ 38. Выполнение итоговой аттестационной работы (10 часов, в т.ч. 8 часов 

практических занятий) 

В качестве аттестационной работы разрабатывается технологический регламент ТО одного из 

образцов МИ. Конкретную марку МИ, по которой должен быть разработан регламент, слушатель 

выбирает сам. Это может быть наркозно-дыхательный аппарат, высокочастотный 

электрохирургический аппарат, аудиометр, стоматологическая установка, аппарат для 

низкочастотной терапии, флюорограф и т.д. При разработке регламента можно использовать 

паспорт изделия, а при его отсутствии – групповую маршрутную карту соответствующего класса 

МИ, приведенную в учебном курсе. Пример выполнения итоговой аттестационной работы приведен 

в Приложении 2.  



 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Техническое обслуживание медицинских изделий классов 2а, 2б, 3 потенциального 

риска применения» 

 

№ п/п Наименование  раздела, 

и тем 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
с

т
ь
, ч

а
с 

Всего, 

час. 

в том числе СРС, 

час лекции  практ. 

занятия  

1 2 3 4 5  7 8 

1. Техническое обслуживание 
медицинских изделий (монтаж и 
наладка, контроль технического 
состояния, периодическое и текущее 
ТО, ремонт): общие принципы и 
методы, основы нормативно-
законодательной базы и техники 
безопасности 

20 10 8  2 10 

1.1. Современная нормативно-
законодательная база в области ТО МИ 

7 1 1  0 4 

1.2. Жизненный цикл медицинских 
изделий. Этапы ТО МИ 

8 3 3  0 2 

1.3. Виды измерений и испытаний для 
контроля безопасной эксплуатации 
МИ, не являющейся СИМН 

9 4 2  2 2 

1.4. Основные подходы к ТО современной 
МИ 

6 2 2  0 2 

2 Метрологическое обеспечение ТО 
МИ 

4 2 2  0 2 

2.1. Нормативные документы по 
метрологии, применяемые в 
здравоохранении. Разрешительные 
документы на медицинские изделия 
(МИ). 

2 1 1  0 1 

2.2. Универсальные методики поверки 
метрологических характеристик МИ. 
Основные средства измерений для 
определения технических 
характеристик МИ 

2 1 1  0 1 

Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий класса 2а потенциального 

риска применения (п.3 – п. 19) 

3 Ортопедические медицинские 

изделия 

1 0 0  0 1 

4 Гастроэнтерологические 

медицинские изделия 

3 0 0  0 3 

5 Реабилитационные и 

адаптированные для инвалидов 

медицинские изделия 

2 0 0  0 2 

6 Медицинские изделия для 

пластической хирургии, 

дерматологии и косметологии 

3 0 0  0 3 



№ п/п Наименование  раздела, 

и тем 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
с

т
ь
, ч

а
с 

Всего, 

час. 

в том числе СРС, 

час лекции  практ. 

занятия  

1 2 3 4 5  7 8 

7 Вспомогательные и 

общебольничные медицинские 

изделия. 

7 2 2  0 5 

7.1 Стерилизаторы и сопутствующие 

изделия 

5 2 2  0 3 

7.2 Мебель медицинская 1 0 0  0 1 

7.3 Групповая маршрутная карта ТО 

вспомогательные и общебольничных 

медицинские изделия. 

1 0 0  0 1 

8 Стоматологические медицинские 

изделия 

6 2 2  0 4 

8.1. Групповая маршрутная карта ТО 

приборов, аппаратов, оборудования и 

инструментов для стоматологии 

1 0 0  0 1 

8.2 Особенности эксплуатации и ТО 

стоматологических компрессоров 
3 1 1  0 2 

8.3 Особенности эксплуатации и ТО 

стоматологических наконечников.  
2 1 1  0 1 

9 Анестезиологические и 

респираторные медицинские 

изделия  

2 0 0  0 2 

10 Нейрологические медицинские 

изделия 

2 0 0  0 2 

11 Сердечно-сосудистые медицинские 

изделия  

3 0 0  0 3 

12 Офтальмологические медицинские 

изделия 

1 0 0  0 1 

13 Медицинские изделия для 

оториноларингологии 

2 0 0  0 2 

14 Физиотерапевтические медицинские 

изделия 

2 0 0  0 2 

15 Медицинские изделия для in vitro 

диагностики  

3 0 0  0 3 

16 Медицинские изделия для 

акушерства и гинекологии 
1 0 0  0 1 

17 Урологические медицинские 

изделия 
1 0 0  0 1 

18 Радиологические медицинские 

изделия (в части оборудования для 

ультразвукового исследования) 

1,5 0 0  0 1,5 

19 Радиологические медицинские 

изделия (в части оборудования для 

магнитно-резонансной томографии) 

1,5 1 1  0 0,5 

Техническое обслуживание групп медицинских изделий класса 2б потенциального риска 

применения (п. 20 – п. 35): 



№ п/п Наименование  раздела, 

и тем 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
с

т
ь
, ч

а
с 

Всего, 

час. 

в том числе СРС, 

час лекции  практ. 

занятия  

1 2 3 4 5  7 8 

20 Хирургические инструменты, 

системы и сопутствующие 

медицинские изделия. 

2 0 0  0 2 

21 Медицинские изделия для 

пластической хирургии, 

дерматологии и косметологии 

1 0 0  0 1 

22 Сердечно-сосудистые медицинские 

изделия  
2 0 0  0 2 

23 Медицинские изделия для 

манипуляций, восстановления 

тканей, органов человека 

2 0 0  0 2 

24 Офтальмологические медицинские 

изделия 
1 0 0  0 1 

25 Физиотерапевтические медицинские 

изделия 
2 0 0  0 2 

26 Медицинские изделия для 

акушерства и гинекологии 

1 0 0  0 1 

27 Анестезиологические и 

респираторные медицинские 

изделия  

4 2 2  0 2 

27.1 Устройство и основы работы 
анестезиологические и респираторные 
медицинские изделия 

1 0 0  0 1 

27.2 Групповая маршрутная карта ТО 
анестезиологических и респираторных 
медицинских изделий 

3 2 2  0 1 

28 Радиологические медицинские 

изделия (в части оборудования для 

ультразвукового исследования) 

1 0 0  0 1 

29 Радиологические медицинские 

изделия (в части гамма-

диагностического, гамма-

терапевтического оборудования и 

эмиссионной томографии) 

2 0 0  0 2 

30 Радиологические медицинские 

изделия (в части оборудования для 

магнитно-резонансной томографии) 

1,5 1 1  0 0,5 

31 Радиологические медицинские 

изделия (в части оборудования для 

рентгенотерапии) 

1,5 0 0  0 1,5 

32 Радиологические медицинские 

изделия (в части рентгеновского 

оборудования для компьютерной 

томографии и ангиографии) 

3 2 2  0 0,5 

32.1 Устройство и основы работы 

рентгеновского оборудования для 

компьютерной томографии и 

ангиографии 

1,5 1 1  0 0,5 



№ п/п Наименование  раздела, 

и тем 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
с

т
ь
, ч

а
с 

Всего, 

час. 

в том числе СРС, 

час лекции  практ. 

занятия  

1 2 3 4 5  7 8 

32.2 Практические вопросы эксплуатации и 

технического обслуживания 

рентгеновского оборудования для 

компьютерной томографии и 

ангиографии 

1,5 1 1  0 0,5 

33 Радиологические медицинские 

изделия (в части оборудования для 

рентгенографии и рентгеноскопии) 

3 2 2  0 1 

 

 

33.1 

Практические вопросы ТО 

оборудования для рентгенографии и 

рентгеноскопии 

2 2 2  0 0 

33.2 Современное состояние и перспективы 

развития малодозовых 

микрофокусных   

рентгенодиагностических комплексов  

1 0 0  0 1 

34 Урологические медицинские 

изделия 
1 0 0  0 1 

35 Медицинские изделия, 

предназначенные для афереза 
1 0 0  0 1 

Техническое обслуживание групп медицинских изделий класса 3 потенциального риска 

применения (п. 36-п. 37): 

36 Урологические медицинские 

изделия 

1 0 0  0 1 

37 Медицинские изделия, 

предназначенные для афереза 

1 0 0  0 1 

38 Выполнение итоговой 

аттестационной работы 
10 0 0  2 8 

Итого: 105 26 22  4 79 

Итоговая аттестация: Защита итоговой 

аттестационный работы. Зачет. 
3 3 0  3 0 

Всего: 108 29 22  7 79 

 


